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Philips Ultrasound

22100 Bothell-Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431
USA
Telefon: +1 425-487-7000 oder 800-426-2670
Fax: +1 425-485-6080
www.healthcare.philips.com/ultrasound

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und Eigentum von Philips Healthcare („Philips“) und dürfen ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung der Rechtsabteilung von Philips nicht reproduziert, ganz oder auszugsweise kopiert, revidiert, modifiziert, 
anderen gegenüber offengelegt oder verteilt werden. Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Kunden bestimmt und als Teil des von ihnen 
erworbenen Philips Geräts für sie lizenziert oder zur Erfüllung behördlicher Verpflichtungen bestimmt, wie durch die FDA unter 21 CFR 1020.30 
(und alle zugehörigen Ergänzungen) und durch andere vor Ort geltende behördliche Anforderungen vorgeschrieben. Die Verwendung dieses 
Dokuments durch Unbefugte ist strengstens untersagt.

Philips stellt dieses Dokument ohne Gewährleistungen irgendwelcher Art, sei es stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistungen, zur 
Verfügung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Philips hat sich bemüht, die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument sicherzustellen. Philips haftet jedoch nicht für Fehler oder 
Auslassungen und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen an beliebigen der hierin erwähnten Produkte 
vorzunehmen, um deren Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern. Philips kann an den in diesem Dokument beschriebenen 
Produkten und Programmen jederzeit Verbesserungen oder Änderungen vornehmen.

Unbefugtes Kopieren dieses Dokuments ist nicht nur ein Verstoß gegen das Urheberrecht, sondern erschwert es Philips möglicherweise auch, 
Benutzern genaue und aktuelle Informationen zukommen zu lassen.

Dieses Produkt kann überarbeitete Teile enthalten, deren Leistung der neuer Teile gleichwertig ist, oder Teile, die bereits (jedoch nicht im 
Dauereinsatz) verwendet wurden.

Andere Produktnamen, die nicht Eigentum von Philips sind, sind möglicherweise Marken der jeweiligen Besitzer.
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Übersicht über die Schallkopfpflege
Schallköpfe müssen sachgerecht gepflegt, gereinigt und gehandhabt werden. Diese Seiten enthalten 
Informationen und Anweisungen zur Erleichterung der effektiven Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 
der mit Ihrem Philips Ultraschallsystem kompatiblen Schallköpfe. Zudem helfen diese Anweisungen bei 
der Vermeidung von Schäden durch Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, die einen Garantieverlust 
nach sich ziehen könnten.

Zur angemessenen Pflege gehören Inspektion, Reinigung, Desinfektion oder ggf. Sterilisierung. 
Die Schallköpfe müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Überprüfen Sie vor jeder 
Verwendung sorgfältig alle Teile des Schallkopfs. Untersuchen Sie den Schallkopf auf Risse 
oder andere Beschädigungen, die die Funktion des Schallkopfs beeinträchtigen könnten. Melden 
Sie alle Schäden der für Sie zuständigen Philips Vertretung und verwenden Sie den Schallkopf nicht 
mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Systems, in dem spezifische 
Informationen zu Ihrem System und Ihren Schallköpfen enthalten sind. 

Die folgenden Themen beschreiben, wie die Philips Ultrasound Schallköpfe und Systeme zu reinigen sind.

Themen zur Pflege und Reinigung 0

Reinigen und Desinfizieren 
von Schallköpfen

Desinfektionsmittel Weitere Informationen zur Pflege

• „Auswählen der korrekten 
Pflegemethode für den Schallkopf“ 
auf Seite 6

• „Schallkopfpflege und 
Bedienersicherheit“ auf Seite 10

• „Reinigen, Desinfizieren und 
Sterilisieren von Nicht-TEE-
Schallköpfen“ auf Seite 16

• „Reinigen, Desinfizieren und 
Sterilisieren von TEE-Schallköpfen“ 
auf Seite 27

• „Desinfektionsmittel“ auf Seite 36
• „Wählen von Desinfektionsmitteln 

und Reinigungslösungen“ auf Seite 37

• „Systemwartung“ auf Seite 39
• „Ultraschall-Kontaktgele“ auf 

Seite 45
• „Aufbewahrung und Transport von 

Schallköpfen“ auf Seite 46
• „Verbrauchsmaterial, Zubehör und 

Kundendienst“ auf Seite 47
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Auswählen der korrekten Pflegemethode für den Schallkopf
Zur Wahl einer angemessenen Pflegemethode für Ihren Schallkopf müssen Sie zuerst die Klassifizierung 
des Schallkopfs basierend auf seiner Verwendung (siehe Tabelle) bestimmen. Die Pflegemethode für 
Ihren Schallkopf bestimmt das für ihn angemessene Desinfektionsmittel. Einzelheiten zu verträglichen 
Desinfektionsmitteln finden Sie unter „Desinfektionsmittel“ auf Seite 36. Beachten Sie beim Gebrauch 
von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen immer die Anweisungen des jeweiligen Herstellers. 

Die Schallköpfe müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Eine vorangehende Reinigung der 
Schallköpfe ist für eine wirksame Desinfektion bzw. Sterilisierung unerlässlich. 

1 Bei Ultraschallverfahren sind eine starke Desinfektion und die Verwendung einer Schallkopfhülle in Verbindung mit einem sterilen 
Schallkopfgel (nach den der Schallkopfhülle beiliegenden Anweisungen) eine akzeptable Methode der Infektionsverhütung. Als Richtlinie 
kann das FDA-Dokument „Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers“, 
überarbeitet am 9. September 2008, auf der folgenden Website herangezogen werden: 
www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM070911.pdf.

Reinigungsmethoden 0

Verwendung von 
Nicht-TEE-Schallköpfen

Beispiel Klassifizierung Pflegemethode

Kommt mit intakter Haut 
in Berührung 

Konvexe, lineare, xMatrix- 
und Sektor-Schallköpfe

Nicht kritisch „Leichte Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen“ 
auf Seite 19 

Kommt mit Schleimhäuten 
in Berührung

Endosonographisch Semikritisch „Starke Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen“ 
auf Seite 20

Dringt in andernfalls steriles 
Gewebe ein

Intraoperativ und 
laparoskopisch

Kritisch „Starke Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen“ 
auf Seite 20 1

ODER

„Sterilisation von Nicht-TEE-Schallköpfen“ auf 
Seite 24

Verwendung von 
TEE-Schallköpfen

Beispiel Klassifizierung Pflegemethode

Kommt mit Schleimhäuten 
in Berührung 

Transösophageal (TEE) Kritisch „Starke Desinfektion von TEE-Schallköpfen“ auf 
Seite 291

ODER

„Sterilisation von TEE-Schallköpfen“ auf Seite 32
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HINWEIS
Alle bildgebenden Schallköpfe werden gemäß IEC 60529, „Schutzgrade für Gerätegehäuse (IP-Code)“, 
mindestens als IPX7 eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass das Gerät gegen die Auswirkungen des 
Eintauchens geschützt ist. Continuous Wave- (nicht bildgebende) Schallköpfe werden als IPX1-konform 
eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass das Gerät gegen die Auswirkungen von vertikal fallendem 
Wasser geschützt ist. Für alle TEE-Schallköpfe werden entsprechend IEC 60529 der Reglerbereich als 
IPX1 und der Endoskopbereich als IPX7 eingestuft.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Diese Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen müssen während aller Reinigungs-, Desinfektions- und 
Sterilisierungsverfahren beachtet werden. 

WARNHINWEISE

• Tragen Sie beim Reinigen und Desinfizieren jedweder Geräte oder Gegenstände immer eine 
Schutzbrille und Handschuhe.

• Achten Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.
• Die Schallköpfe müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Eine vorangehende Reinigung der 

Schallköpfe ist für eine wirksame Desinfektion bzw. Sterilisierung unerlässlich. Beachten Sie beim 
Gebrauch von Desinfektionsmitteln die Anweisungen des jeweiligen Herstellers.

VORSICHTSHINWEISE

• Bei dem Versuch, einen Schallkopf, ein Kabel oder einen Stecker mit einer anderen Methode als den 
Verfahren auf dieser Website zu reinigen oder zu desinfizieren, kann dies zu einer Beschädigung des 
Geräts führen und die Garantie hinfällig werden lassen.

• Halten Sie scharfe Gegenstände wie Skalpelle oder Kauterisationsmesser von den Schallköpfen und 
Kabeln fern.

• Setzen Sie den Schallkopf keinen harten Stößen aus.
• Bei TEE-Schallköpfen darf das Gastroskop (der flexible Schaft) oder das Kabel nicht gekrümmt oder 

gequetscht werden.
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VORSICHTSHINWEISE

• Verwenden Sie zum Reinigen von Schallköpfen keine Chirurgenbürste. Selbst bei der Verwendung 
weicher Bürsten kann der Schallkopf beschädigt werden.

• Bürsten Sie nicht über die Steckerbeschriftung.
• Verwenden Sie zum Reinigen des Schallkopfs keine Papier- oder scheuernden Produkte. Sie 

beschädigen die weichen Linsen des Schallkopfs.
• Halten Sie den Schallkopf bei der Reinigung, Desinfektion und Sterilisierung so, dass sich die Teile 

des Schallkopfs, der Stecker oder das Kabel, die nicht benetzt werden dürfen, oben befinden, bis 
alle Teile vollkommen trocken sind. So verhindern Sie, dass Flüssigkeit in nicht abgedichtete 
Bereiche des Schallkopfs eindringen kann.

• Es darf keine Flüssigkeit in den Stecker eindringen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit durch 
den Knickschutz, den Stecker, die elektrischen Kontakte oder die Bereiche um den Sperrhebelschaft 
oder den Knickschutz eindringt. Wenn Flüssigkeit in den Stecker eindringt, wird die Garantie des 
Schallkopfs oder Geräts hinfällig.

• Achten Sie auf die vorschriftsmäßige Konzentration des enzymatischen Reinigers und eine 
gründliche Spülung.

• Die Schallköpfe müssen völlig trocken sein, bevor sie weggepackt werden. Muss die Schallkopflinse 
nach der Reinigung abgetrocknet werden, dann ist sie mit einem weichen Tuch abzutupfen, anstatt 
sie damit abzuwischen.

• Schallköpfe dürfen nicht mit 70%igem Isopropylalkohol abgewischt werden und 
alkoholhaltige Produkte sind auf keinen Schallköpfen zulässig. Bei Nicht-TEE-Schallköpfen dürfen 
als einzige Teile das Steckergehäuse und das Schallkopfgehäuse und die Linse mit Isopropylalkohol 
gereinigt werden. Bei TEE-Schallköpfen dürfen als einzige Teile das Steckergehäuse und der Griff 
mit Isopropylalkohol gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Alkoholgehalt der Lösung nur 
70%oder weniger beträgt. Wischen Sie keinen anderen Teil eines Schallkopfs mit Isopropylalkohol 
ab (dies gilt auch für den Knickschutz), da diese Teile des Schallkopfs andernfalls beschädigt werden 
können. Solche Schäden sind weder durch die Garantie noch durch den Wartungsvertrag abgedeckt.
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Mit Alkohol verträgliche Teile des Schallkopfs 0

Weist die Teile des Schallkopfs 
aus, die mit Alkohol gereinigt 
werden können.

- Nicht-TEE-Schallkopf -

- TEE-Schallkopf -
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Schallkopfpflege und Bedienersicherheit
Beachten Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln folgende Warnhinweise. Detaillierte 
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in den Verfahren zur Pflege und Reinigung und 
auf den Etiketten der Reinigungs- und Desinfektionslösungen.

WARNHINWEISE

• Desinfektionsmittel werden in Hinblick auf ihre chemische Verträglichkeit mit den 
Produktmaterialien empfohlen und nicht aufgrund der biologischen Wirksamkeit. Hinsichtlich 
der biologischen Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels sind die Richtlinien und Empfehlungen 
des Herstellers, der U.S. Food and Drug Administration sowie der U.S. Centers for Disease Control 
zu beachten.

• Der Grad der für ein Gerät erforderlichen Desinfektion richtet sich nach der Art des 
Gewebes, mit dem es beim Gebrauch in Berührung kommt, sowie nach der Art des verwendeten 
Schallkopfs. Stellen Sie sicher, dass das jeweilige Desinfektionsmittel für den Schallkopf und die 
Schallkopfanwendung geeignet ist. Informationen über die erforderlichen Desinfektionsgrade 
finden Sie unter „Auswählen der korrekten Pflegemethode für den Schallkopf“ auf Seite 6. Halten 
Sie sich zudem an das Etikett des Desinfektionsmittels und die Empfehlungen der Association for 
Professionals in Infection Control, der U.S. Food and Drug Administration und der U.S. Centers for 
Disease Control.

• Bei intraoperativen Biopsie-Eingriffen sind sterile Schallkopfschutzhüllen in Verbindung mit 
einem sterilen Ultraschall-Koppelgel erforderlich. Schallkopfhüllen werden für transrektale 
und intravaginale Verfahren empfohlen; Schutzhüllen sind in China und Japan vorgeschrieben. 
Philips rät zur Verwendung geeigneter Hüllen.

• Bei intraoperativen Anwendungen (außer TEE oder Endoskopie) kann für Schallköpfe, bei denen 
steriles Gel und sterile Schallkopfhüllen verwendet wurden, als Methode zur Pflege eine starke 
Desinfektion oder eine Sterilisation angewandt werden.

• Schallkopfhüllen sind für TEE-Schallköpfe zwingend notwendig. 

Wenden Sie sich für weitere Informationen zum Bestellen von Schallkopfhüllen, Beißringen und anderem 
Zubehör an CIVCO Medical Solutions (siehe „Verbrauchsartikel und Zubehör“ auf Seite 47 und 
„Kundendienst“ auf Seite 48). 
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Warnhinweis zu latexhaltigen Produkten

Philips Ultraschallsysteme und die Schallköpfe, auf die sich diese Informationen beziehen, enthalten 
kein Naturlatex, das mit Anwendern und Patienten in Berührung kommt. In Ultraschallköpfen ist kein 
Naturlatex enthalten. Dies gilt auch für transthorakale, intraoperative und transösophageale 
Echokardiographie- (TEE) Schallköpfe. In Philips EKG-Kabeln für Ultraschallgeräte ist ebenfalls 
kein Naturlatex enthalten. 

WARNHINWEISE

• Die Schallkopfhüllen enthalten Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
• Der Gurt des Beißrings M2203A enthält Naturlatex; dies kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Medizinischer Warnhinweis der FDA zu Latexprodukten

29. März 1991, Allergische Reaktionen auf latexhaltige medizinische Geräte

Aufgrund von Berichten über schwere allergische Reaktionen auf Medizinprodukte, die Latex 
(Naturkautschuk) enthalten, fordert die FDA Ärzte und medizinisches Personal auf, Patienten mit 
Latexempfindlichkeit zu identifizieren und auf eine sofortige Behandlung von allergischen Reaktionen 
vorbereitet zu sein. Patientenreaktionen auf Latex reichen von Kontakturtikaria bis zur systemischen 
Anaphylaxie. Latex ist ein Bestandteil zahlreicher medizinischer Produkte, darunter Operations- und 
Untersuchungshandschuhe, Katheter, Intubationsschläuche, Narkosemasken und Zahnabdeckungen.

Berichte an die FDA über allergische Reaktionen auf latexhaltige medizinische Produkte haben sich in 
letzter Zeit vermehrt. Einlaufschläuche mit latexgefassten Spitzen einer bestimmten Marke wurden – nach 
dem Tod mehrerer Patienten infolge anaphylaxoider Reaktionen während eines Bariumeinlaufs – kürzlich 
vom Markt genommen. In der medizinischen Literatur sind weitere Berichte über Latexempfindlichkeit 
erschienen. Ein wiederholter Kontakt mit Latex, sowohl in medizinischen Gegenständen als auch in 
anderen Bedarfsgegenständen, kann möglicherweise teilweise dafür verantwortlich gemacht werden, 
dass das Vorkommen von Latexempfindlichkeit zuzunehmen scheint. So ist berichtet worden, dass 
6-7%des chirurgischen Personals und 18-40%der Spina-bifida-Patienten latexempfindlich sind.
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Die im Latex selbst enthaltenen Proteine scheinen die Hauptursache für diese allergischen Reaktionen 
zu sein. Obwohl zur Zeit nicht bekannt ist, welche Proteinmenge eine schwere Reaktion auslösen könnte, 
arbeitet die FDA mit den Herstellern latexhaltiger medizinischer Produkte zusammen, um den 
Proteingehalt in den betreffenden Produkten so niedrig wie möglich zu halten.

Die FDA erteilt an im Gesundheitswesen Beschäftigte in Hinblick auf dieses Problem folgende 
Empfehlungen:

• Bei der allgemeinen Erhebung der Anamnese von Patienten sollte auch nach Latexempfindlichkeit 
gefragt werden. Für Chirurgie-, Radiologie- und Spina-bifida-Patienten sowie Angehörige der 
medizinischen Berufe ist dies besonders wichtig. Fragen nach Juckreiz, Ausschlag oder Keuchen 
nach dem Tragen von Latexhandschuhen oder dem Aufblasen eines Luftballons können dabei 
von Nutzen sein. Die Unterlagen der Patienten mit positiver Anamnese müssen entsprechend 
gekennzeichnet werden.

• Bei vermuteter Latexempfindlichkeit sollten aus anderen Materialien, etwa aus Kunststoff, gefertigte 
Produkte in Erwägung gezogen werden. Das medizinische Personal sollte einen nicht aus Latex 
hergestellten Handschuh über den Latexhandschuh ziehen, wenn beim Patienten Empfindlichkeit 
besteht. Wenn sowohl beim Beschäftigten als auch beim Patienten Empfindlichkeit besteht, könnte 
ein Latexhandschuh zwischen zwei anderen getragen werden. (Latexhandschuhe, die als 
„hypoallergisierend“ bezeichnet sind, verhindern schädliche Reaktionen nicht immer.)

• Bei Verwendung von latexhaltigen medizinischen Geräten sollte immer mit der Möglichkeit 
allergischer Reaktionen gerechnet werden, insbesondere wenn Latex mit Schleimhäuten in 
Berührung kommt.

• Wenn eine allergische Reaktion auftritt und Latex als Grund vermutet wird, ist der Patient über eine 
mögliche Latexempfindlichkeit zu informieren und eine immunologische Bewertung zu erwägen.

• Vor jedem medizinischen Verfahren ist der Patient darauf hinzuweisen, dass er das medizinische 
Personal und die Notärzte auf jegliche Latexempfindlichkeiten aufmerksam machen muss. Für 
Patienten mit starker Latexempfindlichkeit empfiehlt sich u. U. das Tragen eines entsprechenden 
Armbandes.
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Die FDA bittet die beteiligten Kreise, ihr allergische Reaktionen auf Latex oder andere in medizinischen 
Geräten verwendete Materialien zu melden. (Siehe Drug Bulletin der FDA vom Oktober 1990.) Melden 
Sie entsprechende Vorkommnisse dem FDA-Problemberichtprogramm MedWatch unter 1-800-332-1088 
oder im Internet unter: 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/

Eine Referenzliste zu Latexempfindlichkeit ist unter der folgenden Anschrift erhältlich: LATEX, FDA, 
HFZ-220, Rockville, MD 20857.

Subakute spongiforme Enzephalopathie

ACHTUNG
Sollte die sterile Schallkopfhülle während einer intraoperativen Anwendung an einem 
Patienten mit transmissibler spongiformer Enzephalopathie beschädigt werden, wie z. B. dem 
Jakob-Creutzfeldt-Syndrom, halten Sie sich an die Dekontaminierungsrichtlinien der U.S. Centers 
for Disease Control und folgendes Dokument der Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization, WHO): WHO/CDS/ APH/2000/3, WHO Infection Control Guidelines for Transmissible 
Spongiform Encephalopathies. Die Schallköpfe des Systems können nicht durch Erhitzen 
dekontaminiert werden.

Verhütung von Infektionen

Die Verhütung von Infektionen ist sowohl für den Bediener als auch für den Patienten ein wichtiges 
Anliegen. Halten Sie sich bitte an die in Ihrem Hause zum Schutz des Personals und des Patienten 
geltenden Vorschriften zur Verhütung von Infektionen.

Handhabung kontaminierter Schallköpfe

Besondere Vorsicht ist bei der Handhabung von Schallköpfen geboten, die mit infizierten 
Patienten in Kontakt gekommen sind. Tagen Sie bei der Handhabung von Schallköpfen, die in TEE-, 
endosonographischen und intraoperativen Verfahren sowie bei Biopsie-Eingriffen verwendet und 
seitdem noch nicht desinfiziert wurden, immer Handschuhe.

Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Schallköpfe finden Sie unter „Übersicht über 
die Schallkopfpflege“ auf Seite 5.
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Entfernen von Blut und infektiösem Material vom System

VORSICHT
Schallköpfe dürfen nicht mit 70%igem Isopropylalkohol abgewischt werden und alkoholhaltige 
Produkte sind auf keinen Schallköpfen zulässig. Bei Nicht-TEE-Schallköpfen dürfen als einzige Teile 
das Steckergehäuse und das Schallkopfgehäuse und die Linse mit Isopropylalkohol gereinigt werden. 
Bei TEE-Schallköpfen dürfen als einzige Teile das Steckergehäuse und der Griff mit Isopropylalkohol 
gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Alkoholgehalt der Lösung nur 70%oder weniger beträgt. 
Wischen Sie keinen anderen Teil eines Schallkopfs mit Isopropylalkohol ab (dies gilt auch für den 
Knickschutz), da diese Teile des Schallkopfs andernfalls beschädigt werden können. Solche Schäden 
sind weder durch die Garantie noch durch den Wartungsvertrag abgedeckt.

Blut sollte mit einem mit Wasser und Seife angefeuchteten Mulltupfer vom System und den 
Schallkopfsteckern und Kabeln entfernt werden. Wischen Sie das Gerät danach mit einem weichen 
Tuch trocken, um einer Korrosion vorzubeugen. Auf dem System und auf eingeschränkten Teilen einiger 
Schallköpfe wie voranstehend beschrieben kann eine 70%ige Isopropylalkohollösung verwendet werden. 

Es sind weitere Reinigungsmittel für Schallköpfe erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter 
„Übersicht über die Schallkopfpflege“ auf Seite 5. Weitere Informationen über das Entfernen von 
Blut und von anderem infektiösen Material vom System finden Sie unter „Desinfizieren der 
Systemoberflächen“ auf Seite 43.

Einmal-Abdecktuch

Wenn die Möglichkeit einer Kontamination des -Systems besteht, empfiehlt Philips, während 
der Untersuchung universelle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und das System mit einem Einmal-
Abdecktuch abzudecken. Bitte beachten Sie die hausinternen Vorschriften für die Benutzung von 
Geräten in Gegenwart ansteckender Krankheiten.

VORSICHT
Das Abdecktuch ist so zu positionieren, dass keine Belüftungsöffnungen am System, an den Bildschirmen 
oder an den Peripheriegeräten blockiert werden.
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Schallkopfhüllen

Um durch Blut übertragene Krankheiten zu vermeiden, sind sterile Schallkopfhüllen für intraoperative und 
Biopsieverfahren erforderlich, und in China sind sterile Schutzhüllen zudem für transrektale, intravaginale 
und transösophageale Verfahren erforderlich. Schallkopfhüllen werden für transrektale, intravaginale und 
transösophageale Verfahren empfohlen; Schutzhüllen sind in China und Japan vorgeschrieben. Philips rät 
zur Verwendung geeigneter Hüllen. Verfahren zur Verwendung der Schallkopfhüllen können Sie den 
beiliegenden Anweisungen entnehmen.

WARNHINWEISE

• Schallkopfhüllen, die bei transösophagealen, endosonographischen und intraoperativen 
Bildgebungsanwendungen oder bei Biopsien zur Infektionsverhütung eingesetzt werden, 
enthalten in der Regel Latex und Kalk. Bitte informieren Sie sich anhand der Packungsaufschrift 
über den Latex- und Talkgehalt. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Naturkautschuklatex 
allergische Reaktionen hervorrufen kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Warnhinweis 
der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) vom 29. März 1991, auf Deutsch abgedruckt unter 
„Medizinischer Warnhinweis der FDA zu Latexprodukten“ auf Seite 11.

• Bei intraoperativen Anwendungen sollten sterilisierte Schallköpfe mit sterilem Gel und einer 
sterilen Hülle verwendet werden.

• Die Schallkopfhülle darf erst angebracht werden, nachdem alle für die Durchführung der 
Untersuchung notwendigen Maßnahmen getroffen wurden.

• Die Schallkopfhüllen sind vor und nach jeder Verwendung einer Sichtprüfung zu unterziehen.
• Sollte die sterile Hülle bei einer intraoperativen Anwendung an einem Patienten mit dem 

Jakob-Creutzfeldt-Syndrom beschädigt werden, halten Sie sich an die Empfehlungen unter 
„Subakute spongiforme Enzephalopathie“ auf Seite 13.

• Die Schallkopfhüllen sind Einweghüllen und dürfen nicht wiederverwendet werden.
• Wenn eine angebrachte Hülle vor dem Einsatz reißt oder kontaminiert wurde, muss der 

Schallkopf gesäubert und desinfiziert oder sterilisiert werden und muss eine neue sterile 
Hülle angebracht werden.
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Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von 
Nicht-TEE-Schallköpfen
Die folgenden Themen beschreiben, wie Nicht-TEE-Schallköpfe gereinigt, desinfiziert und sterilisiert 
werden. Beziehen Sie sich zum Bestimmen der für Ihren Schallkopf geeigneten Pflegemethode auf 
„Auswählen der korrekten Pflegemethode für den Schallkopf“ auf Seite 6.

Anweisungen zur Pflege von TEE-Schallköpfen finden Sie unter „Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren 
von TEE-Schallköpfen“ auf Seite 27.

Alle Schallköpfe müssen nach der ersten Verwendung gereinigt werden. Eine vorangehende Reinigung der 
Schallköpfe ist für eine wirksame Desinfektion bzw. Sterilisierung unerlässlich. Die folgende Abbildung 
identifiziert die Komponenten von Nicht-TEE-Schallköpfen.

Komponenten von Nicht-TEE-Schallköpfen 0
Schallkopflinse

Schallkopfgehäuse

Knickschutz am Schallkopf

Knickschutz am Stecker

Steckergehäuse

Steckerabdeckung
(optional)

Elektrischen Kontakte des
Steckers (unter der Abdeckung)

Kabel



 
Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von Nicht-TEE-Schallköpfen

Reinigung und Pflege der Schallköpfe und des Systems 4535 617 44401 17

Ph
ili

ps
 H

ea
lth

ca
re

Reinigen von Nicht-TEE-Schallköpfen, Kabeln und Steckern

Diese allgemeinen Reinigungsanweisungen müssen für alle Nicht-TEE-Schallköpfe, Kabel und Stecker 
befolgt werden. 

Lesen Sie vor dem Reinigen eines Schallkopfs „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ auf Seite 7 und 
„Schallkopfpflege und Bedienersicherheit“ auf Seite 10. Nach der Reinigung müssen Nicht-TEE-Schallköpfe 
entsprechend der zutreffenden Verfahren desinfiziert oder sterilisiert werden: „Leichte Desinfektion von 
Nicht-TEE-Schallköpfen“ auf Seite 19, „Starke Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen“ auf Seite 20 oder 
„Sterilisation von Nicht-TEE-Schallköpfen“ auf Seite 24.

1. Entfernen Sie nach jeder Patientenstudie das Ultraschall-Kontaktgel mit einem feuchten Tuch vom 
Schallkopf.

2. Trennen Sie den Schallkopf vom System und nehmen Sie alle am Schallkopf angebrachten oder alle ihn 
bedeckenden Zubehörteile ab. Drücken Sie die Steckerkapsel, sofern verfügbar, auf den Stecker, um 
ihn vor auf die Kontakte gespritzter Flüssigkeit zu schützen.

3. Verwenden Sie ein weiches, leicht mit milder Seife oder einem enzymatischen Reinigungsmittel 
befeuchtetes Tuch (nach den Anleitungen des Herstellers), um Gewebepartikel oder Körperflüssigkeit 
vom Schallkopf, Kabel oder Stecker zu entfernen. Enzymatische Reinigungsmittel sind generell zur 
Verwendung genehmigt. 

4. Achten Sie beim Reinigen des Steckers darauf, dass keine Flüssigkeit durch den Knickschutz, die 
elektrischen Kontakte oder die Bereiche um den Sperrhebelschaft oder den Knickschutz eindringt. 
Nur die metallene Oberfläche des Steckers kann mit einer weichen Bürste gereinigt werden.

5. Wenn Sie die Linse reinigen, tupfen Sie sie mit einem weichen Tuch ab, anstatt sie abzuwischen.
6. Um verbleibende Partikel und Reinigungsrückstände zu entfernen, verwenden Sie gemäß den 

Anweisungen des Herstellers Reinigungswischtücher oder spülen Sie den Schallkopf bis zu der unten 
dargestellten Eintauchhöhe gründlich mit Wasser ab. Der Stecker, der Stecker-Knickschutz oder das 
Kabel, das sich innerhalb von 5 cm (2 in) des Knickschutzes befindet darf nicht eingetaucht werden. 

Eintauchpunkt für Nicht-TEE-Schallköpfe 0

Nicht über diesen Punkt,
5 cm (2 in) vom

Knickschutz entfernt,
hinaus eintauchen
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HINWEIS
Wenn Sie Reinigungswischtücher verwenden, braucht der Schallkopf möglicherweise nicht mit Wasser 
abgespült werden. Befolgen Sie immer die Empfehlungen auf dem Produktetikett.

7. Wischen Sie den Schallkopf ggf. mit einem trockenen Tuch ab. Trocknen Sie die Linse mit einem 
weichen Tuch und durch Abtupfen, nicht durch Abwischen.

8. Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel auf Beschädigungen wie Risse, Absplitterungen, scharfe 
Kanten oder Vorsprünge. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, darf das Gerät nicht weiter 
verwendet werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Reinigen und Desinfizieren der Kabel und Stecker

Verwenden Sie dieses Verfahren nur zum Reinigen von Kabeln oder Steckern eines beliebigen 
Schallkopftyps. Die Kabel und Stecker aller Schallköpfe können mit einem für Ihren Schallkopf 
empfohlenen Wisch- oder Sprühdesinfektionsmittel desinfiziert werden. 

Lesen Sie vor dem Reinigen und Desinfizieren der Kabel und Stecker „Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen“ auf Seite 7 und „Schallkopfpflege und Bedienersicherheit“ auf Seite 10.

VORSICHT
Das Gastroskop (der flexible Schaft) darf nicht gekrümmt oder gequetscht werden.

1. Trennen Sie das Gerät vom System und nehmen Sie alle am Schallkopf angebrachten oder alle ihn 
bedeckenden Zubehörteile ab. Drücken Sie die Steckerkapsel, sofern verfügbar, auf den Stecker, um 
ihn vor auf die Kontakte gespritzter Flüssigkeit zu schützen.

2. Reinigen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit einem weichen, leicht mit einer milden 
Seifen- oder Waschmittellösung angefeuchteten Tuch. Die metallene Oberfläche des Steckers kann mit 
einer weichen Bürste gereinigt werden.

3. Wählen Sie die mit Ihrem Kabel und Stecker verträgliche Desinfektionslösung. Eine Liste verträglicher 
Desinfektionsmittel finden Sie auf der Website für Ihr Philips Ultraschallsystem. Halten Sie sich 
bezüglich Zubereitung und Lösungsmittelstärke an die Anweisungen auf dem Etikett. Achten 
Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.
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4. Besprühen oder wischen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit der Desinfektionslösung 
ab. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels hinsichtlich 
Abwischdauer, Lösungsmittelstärke und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels auf dem Kabel. 
Stellen Sie sicher, dass Stärke und Einwirkzeit der Lösung für die beabsichtigte Anwendung 
des Geräts geeignet sind. Sorgen Sie dafür, dass die Desinfektionslösung nicht in das Gerät 
oder in den Stecker eindringt.

Desinfizieren des Kabels, des Knickschutzes und des Steckers 0

5. Lassen Sie die Oberflächen an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem sterilen Tuch gemäß 
den Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels trocken.

6. Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel auf Beschädigungen wie Risse, Absplitterungen, scharfe 
Kanten oder Vorsprünge. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, darf das Gerät nicht weiter 
verwendet werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Leichte Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen

Zur leichten Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen wird die Sprüh- oder Wischmethode mit einem 
schwachen bis mittelstarken Desinfektionsmittel verwendet. Lesen Sie vor dem Desinfizieren eines 
Schallkopfs „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ auf Seite 7 und „Schallkopfpflege und 
Bedienersicherheit“ auf Seite 10.

Weist die abzuwischenden oder zu 
besprühenden Teile aus

Knickschutz am Stecker

Stecker Knickschutz am SchallkopfKabel
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HINWEIS
Schallköpfe lassen sich mit der Wischmethode nur dann sterilisieren, wenn die Informationen auf dem 
Etikett des verträglichen Desinfektionsmittels die Wischmethode zulassen.

1. Reinigen Sie den Schallkopf gemäß den Verfahren unter „Reinigen von Nicht-TEE-Schallköpfen, Kabeln 
und Steckern“ auf Seite 17. Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

2. Wählen Sie nach der Reinigung eine schwache oder mittelstarke Desinfektionslösung, die mit 
Ihrem Schallkopf, Kabel und Stecker verträglich ist. Halten Sie sich bezüglich Zubereitung und 
Lösungsmittelstärke an die Anweisungen auf dem Etikett. Achten Sie bei Verwendung einer 
bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum. Weitere Informationen zu Desinfektionsmitteln, 
die mit Nicht-TEE-Schallköpfen verträglich sind, finden Sie auf der Philips Ultrasound Website zur 
Schallkopfpflege (www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/transducer_care/).

3. Besprühen oder wischen Sie den Schallkopf, das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit dem 
Desinfektionsmittel ab. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels 
hinsichtlich Abwischdauer und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels. Stellen Sie sicher, dass Stärke und 
Einwirkzeit der Lösung für die beabsichtigte Anwendung des Geräts geeignet sind. Sorgen Sie dafür, 
dass die Desinfektionslösung nicht in das Gerät oder in den Stecker eindringt.

4. Lassen Sie die Oberflächen an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem sterilen Tuch gemäß 
den Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels trocken.

5. Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel auf Beschädigungen wie Risse, Absplitterungen, scharfe 
Kanten oder Vorsprünge. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, darf das Gerät nicht weiter 
verwendet werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Starke Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen

Bei der starken Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen wird die Eintauchmethode verwendet. Lesen Sie 
vor dem Desinfizieren eines Schallkopfs „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ auf Seite 7 und 
„Schallkopfpflege und Bedienersicherheit“ auf Seite 10.

ACHTUNG
Achten Sie bei Verwendung eines bereits angesetzten Desinfektionsmittels auf das Ablaufdatum.
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VORSICHTSHINWEISE

• Tragen Sie beim Reinigen und Desinfizieren jedweder Geräte oder Gegenstände immer eine 
Schutzbrille und Handschuhe.

• Die Verwendung einer nicht zugelassenen Desinfektionslösung, eine falsche Lösungsstärke oder das 
Eintauchen des Schallkopfes über die empfohlene Eintauchhöhe oder die empfohlene Einwirkzeit 
hinaus kann den Schallkopf beschädigen oder verfärben und die Garantie des Schallkopfs hinfällig 
werden lassen.

• Tauchen Sie den Schallkopf nicht länger als für den gewünschten Desinfektionsgrad unbedingt 
erforderlich ein. Informationen über die erforderlichen Desinfektionsgrade finden Sie unter 
„Auswählen der korrekten Pflegemethode für den Schallkopf“ auf Seite 6.

Einschränkungen bezüglich Isopropylalkohol

VORSICHT
Schallköpfe dürfen nicht mit 70%igem Isopropylalkohol abgewischt werden und alkoholhaltige 
Produkte sind auf keinen Schallköpfen zulässig. Bei Nicht-TEE-Schallköpfen dürfen als einzige Teile 
das Steckergehäuse und das Schallkopfgehäuse und die Linse mit Isopropylalkohol gereinigt werden. 
Bei TEE-Schallköpfen dürfen als einzige Teile das Steckergehäuse und der Griff mit Isopropylalkohol 
gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Alkoholgehalt der Lösung nur 70%oder weniger beträgt. 
Wischen Sie keinen anderen Teil eines Schallkopfs mit Isopropylalkohol ab (dies gilt auch für den 
Knickschutz), da diese Teile des Schallkopfs andernfalls beschädigt werden können. Solche Schäden 
sind weder durch die Garantie noch durch den Wartungsvertrag abgedeckt.

Minimieren der Auswirkungen von Desinfektionsmittel-Rückständen

Bei Verwendung eines OPA-basierten Desinfektionsmittels können sich auf den Schallköpfen Rückstände 
bilden, wenn nicht genau nach den Anweisungen des Herstellers vorgegangen wird.

ACHTUNG
OPA-Rückstände auf TEE-Schallköpfen können zu einer vorübergehenden Verfärbung in der Mund- und 
Lippengegend sowie zu Hautreizungen oder chemischen Verbrennungen des Mundes, der Kehle, der 
Speiseröhre und des Magens führen.
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Zur Reduzierung der Auswirkungen eines OPA-Rückstands oder eines anderen Desinfektionsmittels 
empfiehlt Philips Folgendes:

• Die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionsmittels müssen sorgsam eingehalten werden. So rät 
der Hersteller von Cidex OPA beispielsweise, Schallköpfe dreimal in sauberes Wasser einzutauchen.

• Verwenden Sie während endosonographischer und TEE-Studien eine Schallkopfschutzhülle.
• Bei intraoperativen Studien und Biopsie-Eingriffen wird zur Verwendung einer sterilen 

Schallkopfschutzhülle in Verbindung mit einem sterilen Ultraschall-Koppelgel geraten.
• Begrenzen Sie die Eintauchzeit der Schallköpfe in die Desinfektionsmittellösung auf die vom 

Hersteller empfohlene Mindestdauer. (Der Hersteller von Cidex OPA empfiehlt eine Mindestdauer 
von 12 Minuten.)

Desinfizieren von Nicht-TEE-Schallköpfen durch Eintauchen

1. Reinigen Sie den Schallkopf gemäß den Verfahren unter „Reinigen von Nicht-TEE-Schallköpfen, Kabeln 
und Steckern“ auf Seite 17. Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

2. Wählen Sie nach der Reinigung eine starke Desinfektionslösung, die mit Ihrem Schallkopf verträglich 
ist. Halten Sie sich bezüglich Zubereitung und Lösungsmittelstärke an die Anweisungen auf dem 
Etikett. Achten Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum. Weitere 
Informationen zur Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln finden Sie auf der Philips Ultrasound 
Website zur Schallkopfpflege (www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/
transducer_care/).

3. Tauchen Sie den Schallkopf wie dargestellt in das für ihn angemessene Desinfektionsmittel ein. Der 
Stecker, der Stecker-Knickschutz oder das Kabel, das sich innerhalb von 5 cm (2 in) des Knickschutzes 
befindet darf nicht eingetaucht werden.
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Eintauchpunkt für Nicht-TEE-Schallköpfe 0

4. Halten Sie sich hinsichtlich der erforderlichen Eintauchdauer an die Anweisungen auf der Verpackung 
des Desinfektionsmittels. Tauchen Sie den Schallkopf nicht länger als für den gewünschten 
Desinfektionsgrad unbedingt erforderlich ein.

5. Spülen Sie den Schallkopf unter Beachtung der Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels 
bis zum Eintauchpunkt ab. Der Stecker, der Stecker-Knickschutz oder das Kabel, das sich innerhalb von 
5 cm (2 in) des Knickschutzes befindet, darf nicht eingetaucht werden.

6. Besprühen oder wischen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit einem für das Kabel 
und den Stecker geeigneten Desinfektionsmittel ab. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem 
Etikett des Desinfektionsmittels hinsichtlich Abwischdauer, Lösungsmittelstärke und Einwirkzeit des 
Desinfektionsmittels. Stellen Sie sicher, dass Stärke und Einwirkzeit der Lösung für die beabsichtigte 
Anwendung des Geräts geeignet sind. Sorgen Sie dafür, dass die Desinfektionslösung nicht in das 
Gerät oder in den Stecker eindringt.

7. Lassen Sie die Oberflächen an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem sterilen Tuch gemäß 
den Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels trocken.

8. Überprüfen Sie den Schallkopf auf Beschädigungen wie Risse, Absplitterungen, Flüssigkeitsaustritt, 
scharfe Kanten oder Vorsprünge. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, darf der Schallkopf nicht 
weiter verwendet werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Nicht über diesen Punkt,
5 cm (2 in) vom

Knickschutz entfernt,
hinaus eintauchen
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Sterilisation von Nicht-TEE-Schallköpfen

Eine Sterilisierung ist erforderlich, wenn der Schallkopf ohne sterile Hülle in andernfalls steriles 
Gewebe eindringt. Bei Verwendung einer sterilen Hülle sollten Sie ihn sterilisieren, können ihn aber 
auch desinfizieren (starke Desinfektion). Der Hauptunterschied zwischen einer Sterilisation und der 
Desinfektion durch Eintauchen besteht darin, wie lange der Schallkopf eingetaucht wird. Informationen 
zum Desinfizieren eines Nicht-TEE-Schallkopfs finden Sie unter „Starke Desinfektion von Nicht-TEE-
Schallköpfen“ auf Seite 20.

Anweisungen, wie bestimmt wird, ob der Schallkopf eine Sterilisation oder eine starke Desinfektion 
benötigt, finden Sie unter „Wählen von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen“ auf Seite 37.

Lesen Sie vor dem Sterilisieren eines Schallkopfs „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ auf Seite 7 
und „Schallkopfpflege und Bedienersicherheit“ auf Seite 10.

WARNHINWEISE

• Tragen Sie beim Reinigen, Sterilisieren und Desinfizieren der Ausrüstung stets Schutzbrille und 
Handschuhe.

• Bei intraoperativen Anwendungen sollten sterilisierte Schallköpfe mit sterilem Gel und einer 
sterilen Hülle verwendet werden.

• Sterile Schallkopfhüllen sind Einweghüllen und dürfen nicht wiederverwendet werden.
• Achten Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.
• Die Schallköpfe müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Eine vorangehende Reinigung der 

Schallköpfe ist für eine wirksame Desinfektion bzw. Sterilisierung unerlässlich. Beachten Sie beim 
Gebrauch von Desinfektionsmitteln die Anweisungen des jeweiligen Herstellers.



 
Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von Nicht-TEE-Schallköpfen

Reinigung und Pflege der Schallköpfe und des Systems 4535 617 44401 25

Ph
ili

ps
 H

ea
lth

ca
re

VORSICHTSHINWEISE

• Schallköpfe dürfen nur mit Flüssigkeit sterilisiert werden. Durch Autoklavieren, Gassterilisieren 
(EtO) oder andere, nicht von Philips empfohlene Methoden wird der Schallkopf beschädigt und 
die Garantie hinfällig.

• Halten Sie scharfe Gegenstände wie Skalpelle oder Kauterisationsmesser von den Schallköpfen 
und Kabeln fern.

• Setzen Sie den Schallkopf keinen harten Stößen aus.
• Stellen Sie sicher, dass die Lösungsstärke und Einwirkzeit für das Sterilisieren angemessen sind. 

Beachten Sie hierbei die Anweisungen des Herstellers.

Sterilisieren von Nicht-TEE-Schallköpfen durch Eintauchen

1. Reinigen Sie den Schallkopf und das Kabel nach Verfahren unter „Reinigen von Nicht-TEE-Schallköpfen, 
Kabeln und Steckern“ auf Seite 17. Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

2. Wählen Sie nach der Reinigung eine Desinfektionslösung, die mit Ihrem Schallkopf, Kabel und 
Stecker verträglich ist. Halten Sie sich bezüglich Zubereitung und Lösungsmittelstärke an die 
Anweisungen auf dem Etikett. Achten Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf 
das Ablaufdatum. Weitere Informationen zu Desinfektionsmitteln, die mit Nicht-TEE-Schallköpfen 
verträglich sind, finden Sie auf der Philips Ultrasound Website zur Schallkopfpflege 
(www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/transducer_care/).

3. Tauchen Sie den Schallkopf wie dargestellt in die Sterilisationslösung ein. Der Stecker, der 
Stecker-Knickschutz oder das Kabel, das sich innerhalb von 5 cm (2 in) des Knickschutzes befindet, 
darf nicht eingetaucht werden.
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Eintauchpunkt für Nicht-TEE-Schallköpfe 0

4. Halten Sie sich hinsichtlich der erforderlichen Eintauchdauer an die Anweisungen auf der Verpackung 
des Desinfektionsmittels.

5. Nehmen Sie den Schallkopf nach Ablauf der empfohlenen Sterilisationsdauer aus der 
Sterilisationslösung.

6. Spülen Sie den Schallkopf unter Beachtung der Anweisungen auf dem Etikett der Sterilisationslösung 
bis zum Eintauchpunkt in sterilem Wasser ab. Der Stecker, der Stecker-Knickschutz oder das Kabel, das 
sich innerhalb von 5 cm (2 in) des Knickschutzes befindet, darf nicht eingetaucht werden.

7. Besprühen oder wischen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit einem für das Kabel 
und den Stecker geeigneten Desinfektionsmittel ab. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem 
Etikett des Desinfektionsmittels hinsichtlich Abwischdauer, Lösungsmittelstärke und Einwirkzeit des 
Desinfektionsmittels. Stellen Sie sicher, dass Stärke und Einwirkzeit der Lösung für die beabsichtigte 
Anwendung des Geräts geeignet sind. Sorgen Sie dafür, dass die Desinfektionslösung nicht in das 
Gerät oder in den Stecker eindringt.

8. Lassen Sie die Oberflächen an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem sterilen Tuch gemäß 
den Anweisungen auf dem Etikett der Sterilisationslösung trocken.

9. Überprüfen Sie den Schallkopf auf Beschädigungen wie Risse, Absplitterungen, Flüssigkeitsaustritt, 
scharfe Kanten oder Vorsprünge. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, darf der Schallkopf nicht 
weiter verwendet werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Nicht über diesen Punkt,
5 cm (2 in) vom

Knickschutz entfernt,
hinaus eintauchen
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Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von TEE-Schallköpfen
Die folgenden Themen beschreiben, wie TEE-Schallköpfe gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. 
Beziehen Sie sich zum Bestimmen der für Ihren Schallkopf geeigneten Pflegemethode auf „Auswählen der 
korrekten Pflegemethode für den Schallkopf“ auf Seite 6.

Desinfizieren Sie alle neuen Schallköpfe vor Durchführen der ersten Studie. Reinigen und desinfizieren Sie 
den Schallkopf unverzüglich nach jeder Verwendung, um die Patienten und das Personal vor einer Vielzahl 
von Krankheitserregern zu schützen. Stellen Sie für alle leicht zugänglich ein Reinigungsverfahren auf, das 
die folgenden Schritte umfasst.

Anweisungen zur Pflege von Nicht-TEE-Schallköpfen finden Sie unter „Reinigen, Desinfizieren und 
Sterilisieren von Nicht-TEE-Schallköpfen“ auf Seite 16. Die folgende Abbildung identifiziert die 
Komponenten eines Nicht-TEE-Schallkopfs.

Komponenten des TEE-Schallkopfs 0

Distales Ende

Schallkopflinse

Flexibler Schaft (Gastroskop)

Knickschutz am Stecker

Steckergehäuse

Kabel

Knickschutz des Schallkopfgriffs (der Flexionssteuerung)

Knickschutz des Schallkopfgriffs
(der Flexionssteuerung)

Schallkopfgriff (Flexionssteuerung)

Flexionssteuerung des Schallkopfs
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Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Pflege von TEE-Schallköpfen

HINWEIS
Alle bildgebenden Schallköpfe werden gemäß IEC 60529, „Schutzgrade für Gerätegehäuse (IP-Code)“, 
mindestens als IPX7 eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass das Gerät gegen die Auswirkungen des 
Eintauchens geschützt ist. Continuous Wave- (nicht bildgebende) Schallköpfe werden als IPX1-konform 
eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass das Gerät gegen die Auswirkungen von vertikal fallendem 
Wasser geschützt ist. Für alle TEE-Schallköpfe werden entsprechend IEC 60529 der Reglerbereich als 
IPX1 und der Endoskopbereich als IPX7 eingestuft.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Desinfektion und Sterilisation von TEE-Schallköpfen

Beachten Sie folgende Sicherheitsmaßnahmen beim Desinfizieren von Tee-Schallköpfen:

VORSICHTSHINWEISE
• Der Schallkopf darf niemals im Autoklaven, mit Gammastrahlung, Gas, Dampf oder Heißluft 

sterilisiert werden. Diese Verfahren verursachen schwere Schäden. Vermeidbare Schäden werden 
weder durch die Produktgewährleistung noch durch den Wartungsvertrag abgedeckt.

• Biegen Sie den flexiblen Schaft so wenig wie möglich. Der Krümmungsdurchmesser darf nicht 
weniger als 30 cm betragen.

• Auf dem Schallkopf und flexiblen Schaft darf keine Bleiche verwendet werden.
• Isopropylalkoholhaltige Produkte dürfen bis auf dem Steckergehäuse und dem Griff auf keinem 

anderen Teil eines TEE-Schallkopfs verwendet werden. 
• Der Schallkopf sollte nicht über längere Zeit, wie z. B. über Nacht, eingetaucht werden. Begrenzen 

Sie die Eintauchzeit der Schallköpfe in die Desinfektionsmittellösung auf die vom Hersteller 
empfohlene Mindestdauer.

• Der Griff, das Kabel, der Stecker oder der Teil des Kabels nahe dem Stecker dürfen nicht abgespült 
oder eingetaucht werden.

• Die Flexionssteuerung und der Griff dürfen nicht eingetaucht oder abgespült werden.
• Befolgen Sie die Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers.
• Die Flexionssteuerung des Schallkopfs ist nicht wasserdicht. Dringen Desinfektionslösung oder 

andere Flüssigkeiten in die Flexionssteuerung ein, korrodieren der Antrieb und die elektrischen 
Anschlüsse. Vermeidbare Schäden werden weder durch die Produktgewährleistung noch durch 
den Wartungsvertrag abgedeckt.
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Minimieren der Auswirkungen von Desinfektionsmittel-Rückständen

Bei Verwendung eines OPA-basierten Desinfektionsmittels können sich auf den Schallköpfen Rückstände 
bilden, wenn nicht genau nach den Anweisungen des Herstellers vorgegangen wird.

ACHTUNG
OPA-Rückstände auf TEE-Schallköpfen können zu einer vorübergehenden Verfärbung in der Mund- und 
Lippengegend sowie zu Hautreizungen oder chemischen Verbrennungen des Mundes, der Kehle, der 
Speiseröhre und des Magens führen.

Zur Reduzierung der Auswirkungen eines OPA-Rückstands oder eines anderen Desinfektionsmittels 
empfiehlt Philips Folgendes:

• Die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionsmittels müssen sorgsam eingehalten werden. So rät 
der Hersteller von Cidex OPA beispielsweise, Schallköpfe dreimal in sauberes Wasser einzutauchen.

• Verwenden Sie während endosonographischer und TEE-Studien eine Schallkopfschutzhülle.
• Bei intraoperativen Studien und Biopsie-Eingriffen wird zur Verwendung einer sterilen 

Schallkopfschutzhülle in Verbindung mit einem sterilen Ultraschall-Koppelgel geraten.
• Begrenzen Sie die Eintauchzeit der Schallköpfe in die Desinfektionsmittellösung auf die vom 

Hersteller empfohlene Mindestdauer. (Der Hersteller von Cidex OPA empfiehlt eine Mindestdauer 
von 12 Minuten.)

Starke Desinfektion von TEE-Schallköpfen
Starke Desinfektion durch Eintauchen ist eine akzeptable Methode der Infektionsverhütung für 
transösophageale Schallköpfe. Philips empfiehlt, während Studien eine Schallkopfschutzhülle zu 
verwenden.

Dieses Verfahren beschreibt Reinigung und Desinfektion der verschiedenen Schallkopfteile. Auf 
verschiedenen Teilen können unterschiedliche Lösungen verwendet werden. Eine Liste verträglicher 
Desinfektionsmittel finden Sie auf der Website für Ihr Philips Ultraschallsystem.

Beziehen Sie sich vor Durchführen dieses Verfahrens auf „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ 
auf Seite 7, „Schallkopfpflege und Bedienersicherheit“ auf Seite 10 und „Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Pflege von TEE-Schallköpfen“ auf Seite 28.
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Reinigen und Desinfizieren von TEE-Schallköpfen

1. Trennen Sie den Schallkopf vom System und nehmen Sie alle am Schallkopf angebrachten oder alle 
ihn bedeckenden Zubehörteile ab.

2. Reinigen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft des Schallkopfs mit einer der folgenden 
Methoden: enzymatisches Reinigungsmittel, milde Seifenlösung oder ein genehmigtes Wischtuch. 
Halten Sie sich an die Gebrauchsanleitung des Herstellers. Verwenden Sie keine jodhaltigen Seifen.

3. Spülen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft behutsam gründlich mit sterilem Wasser ab. Der 
Griff, die Flexionssteuerung, das Kabel oder der Stecker darf nicht abgespült oder eingetaucht werden. 

4. Wählen Sie eine starke Desinfektionslösung, die mit Ihrem Schallkopf verträglich ist. Halten Sie 
sich bezüglich Zubereitung und Lösungsmittelstärke an die Anweisungen auf dem Etikett. Achten Sie 
bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum. Weitere Informationen zu 
Desinfektionsmitteln, die mit TEE-Schallköpfen verträglich sind, finden Sie auf der Philips Ultrasound 
Website zur Schallkopfpflege (www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/
transducer_care/).

5. Tauchen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft zum Desinfizieren wie dargestellt in das für sie 
geeignete Desinfektionsmittel ein. Halten Sie sich bezüglich der Eintauchdauer des Schallkopfs an die 
Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektonsmittels. Tauchen Sie den Schallkopf nicht länger als für 
den gewünschten Desinfektionsgrad unbedingt erforderlich ein.

Eintauchen des distalen Endes und des flexiblen Schafts von TEE-Schallköpfen 0

6. Nehmen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft aus der Desinfektionslösung und spülen Sie sie 
gemäß den Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers gründlich mit Wasser ab.

7. Überprüfen Sie den Schallkopf auf organische Rückstände. Wenn solche Rückstände vorhanden sind, 
müssen Sie sie entfernen und den Schallkopf nochmals desinfizieren.

Nicht über diesen Punkt, 5 cm (2 in) vom Knickschutz entfernt, hinaus eintauchen
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8. Trocknen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft mit einem sterilen Tuch oder Tupfer behutsam 
ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

9. Wischen Sie die Flexionssteuerung und den Griff leicht mit einem Tupfer ab, der mit 70%igem 
Isopropylalkohol befeuchtet wurde, oder verwenden Sie auf dem Griff und der Flexionssteuerung wie 
angewiesen genehmigte Reinigungsmittel.

10. Reinigen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit einem weichen, leicht mit einer milden 
Seifen- oder Waschmittellösung angefeuchteten Tuch. Die metallene Oberfläche des Steckers kann mit 
einer weichen Bürste gereinigt werden.

11. Wählen Sie die mit Ihrem Kabel und Stecker verträgliche Desinfektionslösung. Halten Sie sich 
bezüglich Zubereitung und Lösungsmittelstärke an die Anweisungen auf dem Etikett. Achten Sie 
bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum. Weitere Informationen zu 
Desinfektionsmitteln, die mit TEE-Schallköpfen verträglich sind, finden Sie auf der Philips Ultrasound 
Website zur Schallkopfpflege (www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/
transducer_care/).

12. Besprühen oder wischen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit der Desinfektionslösung 
ab. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels hinsichtlich 
Abwischdauer, Lösungsmittelstärke und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels auf dem Kabel. 
Stellen Sie sicher, dass Stärke und Einwirkzeit der Lösung für die beabsichtigte Anwendung des 
Geräts geeignet sind. Sorgen Sie dafür, dass die Desinfektionslösung nicht in das Gerät eindringt.

Desinfizieren des Kabels, des Knickschutzes und des Steckers von TEE-Schallköpfen 0

Weist die zu desinfizierenden 
Teile aus

Stecker
Knickschutz des Schallkopfgriffs 
(der Flexionssteuerung)

Knickschutz des Schallkopfgriffs 
(der Flexionssteuerung)

Knickschutz am Stecker

Kabel
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13. Hängen Sie den Schallkopf an einem Wandgestell auf und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
14. Überprüfen Sie den Schallkopf auf Beschädigungen wie Risse, Absplitterungen, Flüssigkeitsaustritt, 

scharfe Kanten oder Vorsprünge. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, darf der Schallkopf nicht 
weiter verwendet werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.

Desinfizieren von TEE-Schallköpfen mit einem AER

Beziehen Sie sich vor Durchführen dieses Verfahrens auf „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ 
auf Seite 7, „Schallkopfpflege und Bedienersicherheit“ auf Seite 10 und „Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Pflege von TEE-Schallköpfen“ auf Seite 28.

Der automatisierte Endoskopie-Reprozessor (AER) kann nur bei bestimmten Schallköpfen verwendet 
werden. Weitere Informationen zu kompatiblen Schallköpfen finden Sie auf der Philips Ultrasound 
Website zur Schallkopfpflege (www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/
transducer_care/). 

Die Desinfektionsmethoden sind bei transösophagealen (TEE)-Schallköpfen und Nicht-TEE-Schallköpfen 
verschieden. Bei Nicht-TEE-Schallköpfen siehe „Desinfizieren von Nicht-TEE-Schallköpfen durch 
Eintauchen“ auf Seite 22.

1. Trennen Sie den Schallkopf vom System.
2. Halten Sie sich an die Desinfektionsanweisungen des AER-Herstellers. Stellen Sie bei TEE-Schallköpfen 

sicher, dass das AER-System den Schallkopfgriff, das Kabel und den Stecker gegen den Kontakt mit den 
während des Desinfektionszyklus verwendeten Flüssigkeiten isoliert. Da diese Komponenten nicht 
wasserdicht versiegelt sind, könnte dies zu einer potenziellen Beschädigung des Schallkopfs führen. 
Vermeidbare Schäden werden weder durch die Produktgewährleistung noch durch den 
Wartungsvertrag abgedeckt.

Sterilisation von TEE-Schallköpfen

Eine Sterilisierung ist erforderlich, wenn der Schallkopf ohne sterile Hülle in andernfalls steriles Gewebe 
eindringt. Bei Verwendung einer sterilen Hülle sollte eine Sterilisation vorgenommen werden, eine starke 
Desinfektion ist jedoch akzeptabel. Informationen zum Desinfizieren eines Schallkopfs finden Sie unter 
„Starke Desinfektion von TEE-Schallköpfen“ auf Seite 29.
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Der Hauptunterschied zwischen einer Sterilisation und der Desinfektion durch Eintauchen besteht darin, 
wie lange der Schallkopf eingetaucht wird. Anweisungen, wie bestimmt wird, ob der Schallkopf eine 
Sterilisation oder eine starke Desinfektion benötigt, finden Sie unter „Auswählen der korrekten 
Pflegemethode für den Schallkopf“ auf Seite 6.

Dieses Verfahren beschreibt Reinigung und Desinfektion/Sterilisation der verschiedenen Schallkopfteile. 
Auf verschiedenen Teilen werden unterschiedliche Lösungen verwendet. Eine Liste verträglicher 
Desinfektionsmittel finden Sie auf der Website für Ihr Philips Ultraschallsystem.

Beziehen Sie sich vor Durchführen dieses Verfahrens auf „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ 
auf Seite 7, „Schallkopfpflege und Bedienersicherheit“ auf Seite 10 und „Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Pflege von TEE-Schallköpfen“ auf Seite 28.

WARNHINWEISE

• Tragen Sie beim Reinigen, Sterilisieren und Desinfizieren der Ausrüstung stets Schutzbrille und 
Handschuhe.

• Bei intraoperativen Anwendungen sollten sterilisierte Schallköpfe mit sterilem Gel und einer 
sterilen Hülle verwendet werden.

• Sterile Schallkopfhüllen sind Einweghüllen und dürfen nicht wiederverwendet werden.
• Achten Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.
• Die Schallköpfe müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Eine vorangehende Reinigung der 

Schallköpfe ist für eine wirksame Desinfektion bzw. Sterilisierung unerlässlich. Beachten Sie beim 
Gebrauch von Desinfektionsmitteln die Anweisungen des jeweiligen Herstellers.

VORSICHTSHINWEISE

• Schallköpfe dürfen nur mit Flüssigkeit sterilisiert werden. Durch Autoklavieren, Gassterilisieren 
(EtO) oder andere, nicht von Philips empfohlene Methoden wird der Schallkopf beschädigt und 
die Garantie hinfällig.

• Halten Sie scharfe Gegenstände wie Skalpelle oder Kauterisationsmesser von den Schallköpfen und 
Kabeln fern.
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VORSICHTSHINWEISE

• Setzen Sie den Schallkopf keinen harten Stößen aus.
• Stellen Sie sicher, dass die Lösungsstärke und Einwirkzeit für das Sterilisieren angemessen sind. 

Beachten Sie hierbei die Anweisungen des Herstellers.

Reinigen und Sterilisieren von TEE-Schallköpfen

1. Trennen Sie den Schallkopf vom System und nehmen Sie alle am Schallkopf angebrachten oder alle ihn 
bedeckenden Zubehörteile ab.

2. Reinigen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft des Schallkopfs mit einer der folgenden 
Methoden: enzymatisches Reinigungsmittel, milde Seifenlösung oder ein genehmigtes Wischtuch. 
Halten Sie sich an die Gebrauchsanleitung des Herstellers. Verwenden Sie keine jodhaltigen Seifen.

3. Spülen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft behutsam gründlich mit sterilem Wasser ab. Der 
Griff, die Flexionssteuerung, das Kabel oder der Stecker darf nicht abgespült oder eingetaucht werden. 

4. Wählen Sie eine mit Ihrem Schallkopf verträgliche Sterilisationslösung. Halten Sie sich 
bezüglich Zubereitung und Lösungsmittelstärke an die Anweisungen auf dem Etikett. Achten Sie 
bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum. Weitere Informationen zu 
Desinfektionsmitteln, die mit TEE-Schallköpfen verträglich sind, finden Sie auf der Philips Ultrasound 
Website zur Schallkopfpflege (www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/
transducer_care/).

5. Tauchen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft zum Desinfizieren wie dargestellt in die für sie 
geeignete Sterilisationslösung ein. Halten Sie sich hinsichtlich der erforderlichen Eintauchdauer an 
die Anweisungen auf der dem Etikett der Lösung. Tauchen Sie den Schallkopf nicht länger als für den 
gewünschten Sterilisationsgrad unbedingt erforderlich ein.

Eintauchen des distalen Endes und des flexiblen Schafts von TEE-Schallköpfen 0

Nicht über diesen Punkt, 5 cm (2 in) vom Knickschutz entfernt, hinaus eintauchen
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6. Nehmen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft aus der Sterilisationslösung und spülen Sie sie 
gemäß den Anweisungen des Lösungsherstellers gründlich mit Wasser ab.

7. Überprüfen Sie den Schallkopf auf organische Rückstände. Wenn solche Rückstände vorhanden sind, 
entfernen Sie sie und wiederholen Sie das Sterilisationsverfahren für den Schallkopf.

8. Trocknen Sie das distale Ende und den flexiblen Schaft mit einem sterilen Tuch oder Tupfer behutsam 
ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

9. Wischen Sie die Flexionssteuerung und den Griff leicht mit einem Tupfer ab, der mit 70%igem 
Isopropylalkohol befeuchtet wurde, oder verwenden Sie auf dem Griff und der Flexionssteuerung wie 
angewiesen genehmigte Reinigungsmittel.

10. Reinigen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit einem weichen, leicht mit einer milden 
Seifen- oder Waschmittellösung angefeuchteten Tuch. Die metallene Oberfläche des Steckers kann mit 
einer weichen Bürste gereinigt werden.

11. Wählen Sie die mit Ihrem Kabel und Stecker verträgliche Desinfektionslösung. Eine Liste verträglicher 
Desinfektionsmittel finden Sie auf der Website für Ihr Philips Ultraschallsystem. Halten Sie sich 
bezüglich Zubereitung und Lösungsmittelstärke an die Anweisungen auf dem Etikett. Achten Sie bei 
Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.

12. Besprühen oder wischen Sie das Kabel, den Knickschutz und den Stecker mit der Desinfektionslösung 
ab. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels hinsichtlich 
Abwischdauer, Lösungsmittelstärke und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels auf dem Kabel. 
Stellen Sie sicher, dass Stärke und Einwirkzeit der Lösung für die beabsichtigte Anwendung des 
Geräts geeignet sind. Sorgen Sie dafür, dass die Desinfektionslösung nicht in das Gerät oder in 
den Stecker eindringt.

13. Hängen Sie den Schallkopf an einem Wandgestell auf und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
14. Überprüfen Sie den Schallkopf auf Beschädigungen wie Risse, Absplitterungen, Flüssigkeitsaustritt, 

scharfe Kanten oder Vorsprünge. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, darf der Schallkopf nicht 
weiter verwendet werden. Wenden Sie sich an den Philips Kundendienst.



 
Desinfektionsmittel

36 Reinigung und Pflege der Schallköpfe und des Systems 4535 617 44401
Ph

ili
ps

 H
ea

lth
ca

re

Desinfektionsmittel
Nehmen Sie bitte auf die folgenden Informationen Bezug, bevor Sie Desinfektions- und 
Sterilisierungsverfahren anwenden. Sie finden darin Hinweise zu empfohlenen Desinfektionsmitteln 
und zur Auswahl eines geeigneten Desinfektionsmittels für den erforderlichen Desinfektionsgrad. 
Für Informationen zur chemischen Verträglichkeit von Desinfektionsmitteln und Reinigern 
mit bestimmten Schallköpfen beziehen Sie sich auf „Wählen von Desinfektionsmitteln und 
Reinigungslösungen“ auf Seite 37. Zudem geht aus den Tabellen hervor, ob ein Gerät nur 
besprüht oder abgewischt werden darf oder ob es auch eingetaucht werden kann.

Desinfektionsmittel

WARNHINWEISE

• Nicht alle Desinfektionsmittel sind bei allen Kontaminationsarten wirksam. Stellen Sie sicher, 
dass das Mittel für den Schallkopftyp geeignet ist und dass die Lösungsstärke und Einwirkdauer 
der beabsichtigten klinischen Anwendung entsprechen.

• Die in diesem Kapitel aufgeführten Desinfektionsmittel werden im Hinblick auf ihre chemische 
Verträglichkeit mit den Produktmaterialien empfohlen und nicht aufgrund der biologischen 
Wirksamkeit. Hinsichtlich der biologischen Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels sind die 
Richtlinien und Empfehlungen des Herstellers, der Association for Professionals in Infection Control, 
der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und der U.S. Centers for Disease Control zu beachten.

• Achten Sie bei Verwendung einer bereits angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.
• Tragen Sie beim Reinigen und Desinfizieren jedweder Geräte oder Gegenstände immer eine 

Schutzbrille und Handschuhe.
• Der Grad der für ein Gerät erforderlichen Desinfektion richtet sich nach der Art des 

Gewebes, mit dem es beim Gebrauch in Berührung kommt. Stellen Sie sicher, dass das 
jeweilige Desinfektionsmittel für den Schallkopf und die Schallkopfanwendung geeignet ist. 
Informationen über die erforderlichen Desinfektionsgrade finden Sie unter „Auswählen der 
korrekten Pflegemethode für den Schallkopf“ auf Seite 6. Weitere Informationen enthalten 
das Etikett des Desinfektionsmittels und die Empfehlungen der Association for Professionals in 
Infection Control, der U.S. Food and Drug Administration und der U.S. Centers for Disease Control.



 
Desinfektionsmittel

Reinigung und Pflege der Schallköpfe und des Systems 4535 617 44401 37

Ph
ili

ps
 H

ea
lth

ca
re

VORSICHTSHINWEISE

• Die Verwendung einer nicht zugelassenen Desinfektionslösung, eine falsche Lösungsstärke oder das 
Eintauchen eines Schallkopfes über die empfohlene Eintauchhöhe oder Einwirkzeit hinaus kann das 
Gerät beschädigen; in diesem Fall wird die Garantieleistung für das Gerät hinfällig.

• Schallköpfe dürfen nicht mit 70%igem Isopropylalkohol abgewischt werden und 
alkoholhaltige Produkte sind auf keinen Schallköpfen zulässig. Bei Nicht-TEE-Schallköpfen dürfen 
als einzige Teile das Steckergehäuse und das Schallkopfgehäuse und die Linse mit Isopropylalkohol 
gereinigt werden. Bei TEE-Schallköpfen dürfen als einzige Teile das Steckergehäuse und der Griff 
mit Isopropylalkohol gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Alkoholgehalt der Lösung nur 
70%oder weniger beträgt. Wischen Sie keinen anderen Teil eines Schallkopfs mit Isopropylalkohol 
ab (dies gilt auch für den Knickschutz), da diese Teile des Schallkopfs andernfalls beschädigt werden 
können. Solche Schäden sind weder durch die Garantie noch durch den Wartungsvertrag abgedeckt.

Faktoren, die die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels beeinträchtigen

Die folgenden Faktoren beeinträchtigen die Wirksamkeit der Desinfektionsmittel:

• Anzahl und Vorkommen von Mikroorganismen
• Angeborene Resistenz der Mikroorganismen
• Konzentration und Stärke der Desinfektionsmittel
• Physische und chemische Faktoren
• Organische und anorganische Substanzen
• Dauer der Anwendung
• Biofilme

Wählen von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen

Beziehen Sie sich zur Auswahl der Desinfektions- und Reinigungslösungen für Ihre Schallköpfe auf die 
Philips Ultrasound Website zur Schallkopfpflege (www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/
transducers/transducer_care/) oder auf das Benutzerhandbuch Ihres Ultraschallsystems. Auf der Website 
befindet sich eine Tabelle zur Verträglichkeit, in der die Desinfektions- und Reinigungslösungen auflistet 
werden, die mit den für Ihr System verfügbaren Schallköpfen verträglich sind. Die Tabellen sind nach 
Systemname angeordnet und werden auf der Website im PDF-Format dargestellt. 
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HINWEIS
Für TEE-Schallköpfe sind besondere Desinfektionsmethoden erforderlich. Siehe „Starke Desinfektion von 
TEE-Schallköpfen“ auf Seite 29 oder „Desinfizieren von TEE-Schallköpfen mit einem AER“ auf Seite 32.

Basierend auf Tests der Materialverträglichkeit und Verwendungsprofilen des Produkts und aktiven 
Bestandteilen hat Philips die Verwendung der folgenden Arten von leichten Desinfektionsmitteln als Spray 
oder Wischtuch für Oberflächen (Hautkontakt) und transvaginale oder transrektale Schallköpfe gemäß der 
Verträglichkeitseinschränkungen in den Tabellen genehmigt:

• Auf Natriumhypochlorit-Basis (z. B. 10%Haushaltsbleichelösung mit ca. 0,6%aktivem 
Natriumhypochlorit)

• Auf Quaternär-Ammonium-Basis (QUAT, z. B. Produkte, die n-Alkyl-(x)benzyl-Ammoniumchlorid-
Lösung enthalten, wobei (x) eine organische Funktionsgruppe wie z. B. Ethyl und Methyl usw. 
sein kann. Die verwendete Konzentration sollte weniger als 0,5%insgesamt für alle aufgelisteten 
QUATs sein.)

• Auf der Basis von beschleunigtem Wasserstoffperoxid
• Auf der Basis von aktiviertem Wasserstoffperoxid
• Auf Alkohol- oder Alkohol- plus QUAT-Basis (Alkoholgehalt des Produkts darf 70%nicht überschreiten)
• Nicht speziell in den Tabellen zur Verträglichkeit aufgelistete Produkte mit ähnlichen aktiven 

Wirkstoffen wie oben angegeben, die für den medizinischen Gebrauch bestimmt sind, dürfen 
ebenfalls verwendet werden. 

Aufgrund des umfangreichen Produktangebots von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist es unmöglich, 
eine vollständige Liste anzugeben. Wenn Sie Fragen zur Verträglichkeit eines bestimmten Produkts haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihre Philips Kundendienststelle vor Ort.

Für weitere Informationen:

• www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/transducer_care/ 
• Philips ist in Nordamerika telefonisch unter 800-722-9377 erreichbar.
• Wenden Sie sich außerhalb Nordamerikas an Ihren Philips Kundendienstvertreter vor Ort.
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Weitere Informationen zur Pflege

Systemwartung
Alle Wartungsarbeiten sollten regelmäßig und nach Bedarf durchgeführt werden. Da es sich bei dem 
System um ein medizinisches Gerät mit einer Reihe von Schaltkarten, umfangreicher Servicediagnostik, 
und komplexer Betriebssoftware handelt, empfiehlt Philips, dass es nur von geschulten Mitarbeitern 
gewartet wird.

Reinigen und Warten des Systems

Es ist wichtig, das Ultraschallsystem und die Peripheriegeräte zu reinigen und zu warten. Eine gründliche 
Reinigung ist insbesondere bei den Peripheriegeräten wichtig, da sie elektromechanische Teile enthalten. 
Wenn diese Geräte ständig in einer übermäßig staubigen und feuchten Umgebung in Betrieb genommen 
werden, leiden ihre Leistung und Zuverlässigkeit darunter.

Es ist wichtig, die mit dem Ultraschallsystem verwendeten Schallköpfe zu reinigen. Die 
Reinigungsverfahren sind je nach Art von Schallkopf und deren Verwendung verschieden. 
Detaillierte Anweisungen zur Reinigung und Wartung der einzelnen mit dem System verwendeten 
Arten von Schallköpfen, einschließlich der Verträglichkeit der Desinfektionsmittel, finden Sie unter 
„Übersicht über die Schallkopfpflege“ auf Seite 5.

Wartung des Systemsteuerpults

Das Steuerpult des Systems und andere Außenflächen werden am ehesten durch verschüttete 
Flüssigkeiten oder andere Stoffe wie überschüssige Mengen an Gel verschmutzt. Diese Stoffe können 
in die elektrischen Komponenten unter dem Steuerpult eindringen und zu vorübergehenden Ausfällen 
führen. Achten Sie bei der vorbeugenden Wartung auf solche potentiellen Probleme einschließlich 
lockerer Knöpfe und ausgeleierter Steuerelemente.

Reinigen des Systems und des EKG-Zubehörs

Halten Sie sich beim Reinigen des Systems und der Elektrokardiogramm- (EKG-) Kabel, -Ableitungen 
und -Elektroden an folgende Methode. Sie können eine milde Seifenlösung auf den meisten 
Oberflächen verwenden. Sollte das System mit Blut oder infektiösem Material in Kontakt kommen, 
können die meisten Oberflächen mit einer 70%igen Isopropylalkohollösung gereinigt werden. 
Anweisungen zum Desinfizieren der Systemoberflächen finden Sie unter „Desinfektionsmittel für 
Systemoberflächen (außer Displays)“ auf Seite 41.
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ACHTUNG
Tragen Sie beim Reinigen und Desinfizieren jedweder Geräte oder Gegenstände immer eine Schutzbrille 
und Handschuhe.

VORSICHTSHINWEISE

• Halten Sie den Schallkopf so, dass sich die Teile, die nicht benetzt werden dürfen, oben befinden, 
bis alle Teile vollkommen trocken sind.

• Achten Sie beim Reinigen des Steuerpults, des Monitorbildschirms, des Touchscreens und der 
Tastatur darauf, dass keine Lösung ins Gehäuse eindringt. 

• Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel, geläufige Reinigungsmittel oder Scheuermittel, 
da diese die Außenflächen des Systems beschädigen.

• Verwenden Sie auf den Displays keine bleichehaltigen Reinigungsmittel. Dadurch können die 
Oberflächen beschädigt werden.

• Berühren Sie die Bildschirme nicht mit scharfen Gegenständen und reinigen Sie sie nicht mit 
Papiertüchern, da sie dadurch zerkratzt werden können.

• Achten Sie darauf, dass das Display bei der Reinigung nicht zerkratzt wird.

Verfahren Sie folgendermaßen zum Reinigen der folgenden Systemteile:

• Displays, einschließlich Monitor und Touchscreens
• Steuerpult des Systems
• Externe Oberflächen des Systems und des Wagens
• EKG-Kabel, -Ableitungen und -Elektroden
1. Schalten Sie das System vor der Reinigung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. So reinigen Sie die Displays:

 a. Wischen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch Staub ab. Empfohlen wird ein Tuch aus 
Mikrofasern. 

 b. Reinigen Sie die Bildschirme mit einem speziell für LCDs formulierten Flüssigreiniger: Sprühen Sie 
den Flüssigreiniger auf das Reinigungstuch oder in kleinen Mengen auf die Bildschirme. Sie können 
auch bereits angefeuchtete Bildschirmwischtücher verwenden. 

 c. Trocknen Sie die Bildschirme mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
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3. Entfernen Sie zum Reinigen des Steuerpult alle Ablagerungen um die Tasten oder Steuerelemente mit 
einem Wattestäbchen oder Zahnstocher, um sicherzustellen, dass sie nicht ins Gehäuse gelangen. 
Wischen Sie es mit einem mit Seife und Wasser angefeuchteten weichen Tuch ab.

VORSICHT
Verschütten oder sprühen Sie keine Flüssigkeit auf die Steuerelemente, ins Systemgehäuse oder in die 
Schallkopfeingänge.

4. Wischen Sie alle übrigen externen Oberflächen des Systems und des Wagens sowie EKG-Kabel, 
Ableitungen und Elektroden zum Reinigen mit einem weichen, mit Seife und Wasser angefeuchteten 
Tuch ab. Hartnäckige Flecken können zuerst mit Alkohol behandelt und dann mit Seife und Wasser 
abgewaschen werden.

5. Sollte das System mit Blut oder infektiösem Material in Kontakt kommen, können die meisten 
Oberflächen mit einer 70%igen Isopropylalkohollösung gereinigt werden. Anweisungen zum 
Desinfizieren der Systemoberflächen finden Sie unter „Desinfektionsmittel für Systemoberflächen 
(außer Displays)“ auf Seite 41.

VORSICHT
Sollte ein Schallkopf oder ein Schallkopfkabel mit Blut oder infektiösem Material in 
Kontakt kommen, wischen Sie ihn bzw. es erst dann mit Isopropylalkohollösung ab, nachdem Sie 
spezielle Reinigungsrichtlinien nachgeschlagen haben. Isopropylalkohol ist in seiner Verwendung 
auf Schallköpfen stark eingeschränkt und sollte niemals auf Teilen des Schallkopfkabels verwendet 
werden. Es sind zudem weitere Reinigungsmittel für Schallköpfe erhältlich.

6. Wischen Sie alle Rückstände mit einem mit sterilem Wasser angefeuchteten Tuch ab.
7. Lassen Sie die Geräte trocknen, um eine mögliche Korrosion zu verhindern.

Desinfektionsmittel für Systemoberflächen (außer Displays)

Die Außenflächen des Systems können mit einem verträglichen Desinfektionsmittel unter Verwendung 
einer Wischmethode desinfiziert werden. Systemoberflächen umfassen den Monitorbildschirme, die 
Touchscreens sowie Kunststoff- und bemalte Flächen. 
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Die folgenden Produkte können auf allen Systemoberflächen verwendet werden, außer auf 
Monitorbildschirmen und Touchscreens:

• Milde Seifenlösung
• 70%iger Isopropylalkohol (IPA)
• T-Spray II (auf Quaternär-Ammonium-Basis)
• Opti-Cide 3 (auf Quaternär-Ammonium-/Isopropylalkohol-Basis)
• Sani-Cloth HB (auf Quaternär-Ammonium-Basis)
• Sani-Cloth Plus (auf Quaternär-Ammonium-/Isopropylalkohol-Basis)
• 0,5%beschleunigtes Wasserstoffperoxid
• Zudem sind andere schwache bis mittelstarke Desinfektionsmittel, die zur Anwendung auf 

medizinischen Geräten angeboten und auf Quaternärammonium-Zusammensetzungen (QUAT), 
beschleunigtem Wasserstoffperoxid (AHP) oder Natriumhypochlorit (NaOCl) basieren (gleich oder 
weniger als 0,6%), zur Verwendung beim Desinfizieren von Oberflächen zugelassen.

VORSICHT
Reinigen Sie Kunststoffe nicht mit Azeton, MEK, Farbverdünner oder anderen starken Lösungsmitteln.

Die folgenden Produkte können auf Monitorbildschirmen und Touchscreens verwendet werden:

• Für LCDs bestimmte Reinigungsmittel
• Deionisiertes Wasser

Desinfektionsmittel können bei Bedarf verwendet werden, werden zur routinemäßigen Reinigung jedoch 
nicht empfohlen. Verwenden Sie keine Glasreiniger oder alkoholhaltigen Produkte. Verwenden Sie ein 
Tuch aus Mikrofasern; verwenden Sie keine Papiertücher.

Oberflächen sind gegenüber Ultraschallgel, Alkohol und Desinfektionsmitteln beständig, müssen bei 
Verwendung jedoch sofort abgewischt werden, um permanente Schäden zu vermeiden.
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Desinfizieren der Systemoberflächen

Schlagen Sie vor Durchführen dieses Verfahrens unter „Desinfektionsmittel für Systemoberflächen 
(außer Displays)“ auf Seite 41 nach. Da es sich bei dem System um ein medizinisches Gerät mit einer 
Reihe von Schaltkarten, umfangreicher Servicediagnostik und komplexer Betriebssoftware handelt, 
empfiehlt Philips, dass es nur von geschulten Mitarbeitern gewartet wird.

ACHTUNG
Tragen Sie beim Reinigen und Desinfizieren jedweder Geräte oder Gegenstände immer eine Schutzbrille 
und Handschuhe.

VORSICHTSHINWEISE

• Verwenden Sie auf den Systemoberflächen nur verträgliche Desinfektionsmittel.
• Sprühen Sie das Desinfektionsmittel nicht direkt auf die Systemoberflächen. Achten Sie beim 

Abwischen darauf, dass das Desinfektionsmittel auf den Systemoberflächen keine Tropfen bildet 
oder verläuft. In beiden Fällen kann es andernfalls passieren, dass Desinfektionsmittel in das System 
leckt und es beschädigt und somit die Garantie hinfällig werden lässt. Verwenden Sie zum 
Abwischen nur ein Tuch oder einen Applikator, der bzw. das leicht angefeuchtet wurde.

• Achten Sie bei Einsatz einer Isopropylalkohollösung zur Desinfektion darauf, dass der Alkoholgehalt 
der Lösung nur 70%oder weniger beträgt. Lösungen mit mehr als 70%Alkohol können Schäden 
verursachen. 

1. Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie das System gemäß den Verfahren unter „Reinigen des Systems und des EKG-Zubehörs“ 

auf Seite 39. 
3. Wählen Sie eine mit dem System verträgliche Desinfektionslösung und achten Sie auf die Angaben 

zur Zubereitung und zur Lösungsstärke auf dem Etikett. Achten Sie bei Verwendung einer bereits 
angesetzten Lösung auf das Ablaufdatum.

4. Befolgen Sie beim Abwischen der Systemoberflächen mit dem Desinfektionsmittel die Anweisungen 
auf dem Etikett des Desinfektionsmittels hinsichtlich Abwischdauer, Lösungsmittelstärke und 
Einwirkzeit des Desinfektionsmittels. Stellen Sie sicher, dass die Lösungsstärke und Einwirkzeit 
für die vorgesehene Anwendung angemessen sind.

5. Lassen Sie die Oberflächen an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem sterilen Tuch gemäß 
den Anweisungen auf dem Etikett des Desinfektionsmittels trocken.
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Auf eine regelmäßige Reinigung der Außenfläche des Systems wird unter „Reinigen des Systems und des 
EKG-Zubehörs“ auf Seite 39 eingegangen.

Reinigung des Trackballs

Durch eine regelmäßige Reinigung wird die Nutzungsdauer des Trackballs erhöht und lassen sich 
Serviceanrufe vermeiden.

1. Entfernen Sie den Ring um den Trackball. Halten Sie sich dabei an das entsprechende Verfahren 
für Ihr System.

2. Nehmen Sie den Trackball aus dem Einbaubereich.
3. Reinigen Sie den Trackball und die Fassung mit einem fusselfreien Tuch oder einer kleinen Bürste.
4. Platzieren Sie den Trackball wieder im Einbaubereich.
5. Schrauben Sie die ringförmige Einfassung mit den Fingern wieder fest.

Reinigen des Luftfilters des Systems

ACHTUNG
Schalten Sie das System vor der Durchführung von Wartungsarbeiten oder einer Reinigung stets aus und 
ziehen Sie dann den Netzstecker.

VORSICHTSHINWEISE

• Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum System, bevor Sie den Luftfilter entfernen. Schalten Sie das 
Gerät nicht ohne eingebauten Luftfilter ein.

• Achten Sie vor dem Einsetzen des Luftfilter darauf, dass er trocken ist. Bei Einsetzen eines nassen 
oder feuchten Luftfilters kann das System beschädigt werden.

Die Luftfilter sollten jede Woche überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Wenn Sie die Luftfilter mit 
Wasser und Seife reinigen möchten, können Sie einen Ersatzfilter einsetzen, während der andere Filter 
trocknet. Zusätzliche Luftfilter können bei Philips bestellt werden.
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Die Position des Luftfilters können Sie dem Benutzerhandbuch des Systems entnehmen.

1. Machen Sie den Griff des Luftfilters ausfindig.
2. Ziehen Sie den Luftfiltergriff gerade heraus, bis der Filter vollständig aus dem System entfernt wurde.
3. Inspizieren Sie den Filter. Verwenden Sie abhängig vom Zustand des Luftfilters zur Reinigung einen 

Staubsauger oder spülen Sie ihn mit Wasser ab, um ihn zu reinigen. Wenn der Filter abgenutzt ist oder 
nicht gereinigt werden kann, ersetzen Sie ihn durch einen Ersatzfilter.

4. Um den Filter wieder einzusetzen, schieben Sie ihn wieder ganz hinein.

HINWEIS
Einige Systeme verfügen über eine Einstellung zum Festlegen des Luftfilter-Wartungsstatus. Anweisungen 
hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Systems.

Ultraschall-Kontaktgele

Zur akustischen Ankoppelung verwenden Sie bitte ein von Philips geliefertes oder empfohlenes 
Ultraschall-Kontaktgel oder ein anderes auf Glyzerin, Glykol oder Wasser basierendes Kontaktmittel. 
Produkte, die kein Mineralöl enthalten, sind zur Verwendung geeignet. Es dürfen jedoch keine Produkte 
auf Lotionsbasis verwendet werden.

ACHTUNG
Verwenden Sie für intraoperative Anwendungen ausschließlich das Gel Sterile Aquasonic oder Sterile 
Ultraphonic, das mit der Schallkopfhülle mitgeliefert wird.

VORSICHTSHINWEISE

• Tragen Sie erst dann Gel auf den Schallkopf auf, wenn Sie zum Durchführen des Verfahrens bereit 
sind. Schallköpfe sollten nicht für längere Zeit in Gel eingetaucht werden.

• Verwenden Sie keine Gele, die Mineralöl oder Lotion enthalten. Solche Produkte können den 
Schallkopf beschädigen und die Garantie hinfällig machen.
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Die hier aufgeführten Gele werden aufgrund ihrer chemischen Verträglichkeit mit den verwendeten 
Produktmaterialien empfohlen. Einige empfohlene Gele sind:

• Aquasonic 100
• Aquasonic Clear
• Carbogel-ULT
• ECG Gel (Nicom)
• Nemidon Gel
• Scan

Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Verträglichkeit telefonisch unter +1 800-722-9377 
(Nordamerika) an Philips oder an Ihre lokale Philips Vertretung (außerhalb Nordamerikas).

Aufbewahrung und Transport von Schallköpfen

Halten Sie sich an die entsprechenden Richtlinien, wie Schallköpfe beim Transport sowie täglich oder für 
einen längeren Zeitraum aufzubewahren sind.

Verpacken zum Transport und Versand

Wenn ein Schallkopfkoffer vorhanden ist, sollte er zu jedem Transport des Schallkopfs benutzt werden. 
Die Schallköpfe werden folgendermaßen richtig für den Transport verstaut:

• Damit die Schaumstoffauskleidung des Koffers nicht schmutzig wird, darf der Schallkopf nur in 
sauberem, desinfizierten Zustand hineingelegt werden.

• Achten Sie darauf, dass das Schallkopfkabel nicht geknickt wird.
• Vergewissern Sie sich vor dem Schließen des Deckels, dass keine Teile überstehen oder herausragen.
• Schlagen Sie den Koffer zum Versand in luftblasengepolsterte Plastikfolie (wie z. B. Blisterfolien-

Material) ein und packen Sie ihn in einen starken Karton.
• Um zu vermeiden, dass der Schaft oder der Flexionsmechanismus bei TEE-Schallköpfen beschädigt 

wird, biegen Sie den Schaft so wenig wie möglich. Der Krümmungsdurchmesser darf nicht weniger 
als 30 cm betragen.
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Aufbewahrung und Lagerung

Halten Sie sich zum Schutz des Schallkopfs an die folgenden Richtlinien:

• Wenn die Schallköpfe nicht verwendet werden, sind sie immer in den Halterungen an der Seite des 
Systems oder in einer sicheren Wandhalterung aufzubewahren.

• Achten Sie darauf, dass die Halterungen sauber sind, bevor die Schallköpfe darin aufbewahrt werden 
(siehe „Desinfizieren der Systemoberflächen“ auf Seite 43).

• Schützen Sie den Schallkopf vor extrem hohen oder niedrigen Temperaturen und vor direktem 
Sonnenlicht.

• Bewahren Sie Schallköpfe immer getrennt von anderen Instrumenten auf, damit sie nicht 
versehentlich beschädigt werden.

• Verwenden Sie bei der Aufbewahrung der Schallköpfe die Kabelklemmen zur Befestigung des 
Schallkopfkabels.

• Die Schallköpfe müssen völlig trocken sein, bevor sie weggepackt werden.
• Bei TEE-Schallköpfen muss das distale Ende gerade ausgerichtet sein und geschützt werden, bevor sie 

weggepackt werden.
• TEE-Schallköpfe sollten ausschließlich zum Transport in einem Tragekoffer aufbewahrt werden.

Verbrauchsmaterial, Zubehör und Kundendienst
Verbrauchsartikel und Zubehör

EKG-Leitungskabel, Elektrodenkabelsätze und Elektroden sowie Schallkopfhüllen, Beißringe, 
Biopsieführungen und anderes Zubehör können bei CIVCO Medical Solutions bestellt werden:

CIVCO Medical Solutions

102 First Street South, Kalona, IA 52247-9589

Telefon: 800-445-6741 (USA und Kanada), +1 319-248-6757 (international)

Fax: 877-329-2482 (USA und Kanada), +1 319-248-6660 (international)

E-Mail: info@civco.com

Internet: www.civco.com
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Kundendienst

Mitarbeiter des Kundendiensts stehen weltweit zur Beantwortung von Fragen und zur 
Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung. Wenden Sie sich mit 
Fragen an Ihren Philips Kundendienstvertreter vor Ort. Sie können sich auch bei einer der 
folgenden Niederlassungen nach einer Kundendienststelle erkundigen oder „Contact Us“ 
(Kontaktaufnahme) auf der Website von Philips Healthcare aufrufen:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell-Everett Highway, Bothell, WA 98021-8431, USA
800-722-9377


	Reinigung und Pflege der Schallköpfe und des Systems
	Inhalt
	Übersicht über die Schallkopfpflege
	Auswählen der korrekten Pflegemethode für den Schallkopf
	Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

	Schallkopfpflege und Bedienersicherheit
	Warnhinweis zu latexhaltigen Produkten
	Subakute spongiforme Enzephalopathie
	Verhütung von Infektionen
	Schallkopfhüllen

	Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von Nicht-TEE-Schallköpfen
	Reinigen von Nicht-TEE-Schallköpfen, Kabeln und Steckern
	Reinigen und Desinfizieren der Kabel und Stecker
	Leichte Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen
	Starke Desinfektion von Nicht-TEE-Schallköpfen
	Sterilisation von Nicht-TEE-Schallköpfen

	Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von TEE-Schallköpfen
	Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Pflege von TEE-Schallköpfen
	Starke Desinfektion von TEE-Schallköpfen
	Desinfizieren von TEE-Schallköpfen mit einem AER
	Sterilisation von TEE-Schallköpfen

	Desinfektionsmittel
	Desinfektionsmittel
	Wählen von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen

	Weitere Informationen zur Pflege
	Systemwartung
	Ultraschall-Kontaktgele
	Aufbewahrung und Transport von Schallköpfen
	Verbrauchsmaterial, Zubehör und Kundendienst




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /3Of9Barcode
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeCorpID-MyriadBd
    /AdobeCorpID-MyriadSb
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondAlt-Italic
    /AGaramondAlt-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-BoldItalicOsF
    /AGaramond-BoldOsF
    /AGaramondExp-Bold
    /AGaramondExp-BoldItalic
    /AGaramondExp-Italic
    /AGaramondExp-Regular
    /AGaramondExp-Semibold
    /AGaramondExp-SemiboldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-ItalicOsF
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-RegularSC
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AGaramond-SemiboldItalicOsF
    /AGaramond-SemiboldSC
    /AGaramond-Titling
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AgfaRotisSemisans
    /AgfaRotisSemisans-Bold
    /AgfaRotisSemisansExtraBold
    /AgfaRotisSemisans-Italic
    /AgfaRotisSemisansLight
    /AgfaRotisSemisansLight-Italic
    /AgfaRotisSemiSerif
    /AgfaRotisSemiSerif-Bold
    /AgfaRotisSerif
    /AgfaRotisSerif-Bold
    /AgfaRotisSerif-Italic
    /AharoniBold
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Algerian
    /AmericanTypewriterSE
    /AndaleMono
    /AndaleSans
    /AndaleSans-Bold
    /AndaleSans-BoldItalic
    /AndaleSans-Italic
    /AndaleSansUI
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /ArialBaltic
    /ArialBaltic-Bold
    /ArialBaltic-BoldItalic
    /ArialBaltic-Italic
    /Arial-Black
    /ArialBlackFmCyr
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCE
    /ArialCE-Bold
    /ArialCE-BoldItalic
    /ArialCE-Italic
    /ArialCELatin2
    /Arial-CP1250-KT
    /Arial-CP1250-KT-Bold
    /ArialCyr
    /ArialCyr-Bold
    /ArialCyr-BoldItalic
    /ArialCyr-Italic
    /ArialCyrMT
    /ArialCyrMT-Bold
    /ArialCyrMT-BoldInclined
    /ArialCyrMT-BoldItalic
    /ArialCyrMT-Inclined
    /ArialCyrMT-Italic
    /ArialDualGreekMT
    /ArialDualGreekMT-Bold
    /ArialDualGreekMT-BoldIncl
    /ArialDualGreekMT-Inclined
    /ArialFmCyr
    /ArialFmCyr-Bold
    /ArialFmCyr-BoldItalic
    /ArialFmCyr-Italic
    /ArialGreek
    /ArialGreek-Bold
    /ArialGreek-BoldInclined
    /ArialGreek-Inclined
    /Arial-ItalicMT
    /ArialL2
    /ArialL2-Bold
    /ArialL2-BoldItalic
    /ArialL2-Italic
    /ArialMonospaced
    /ArialMT
    /ArialMT-Bold
    /ArialMT-BoldItalic
    /ArialMT-ExtraBold
    /ArialMT-Light
    /ArialMT-LightItalic
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrowGre
    /ArialNarrowGre-Bold
    /ArialNarrowGre-BoldInclined
    /ArialNarrowGre-Inclined
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialRoundedWTSC
    /ArialTur
    /ArialTur-Bold
    /ArialTur-BoldItalic
    /ArialTur-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /AriesButtonFont
    /Astro
    /AudiSans-Bold
    /AudiSans-BoldItalic
    /AudiSansCE-Bold
    /AudiSansCE-BoldItalic
    /AudiSansCE-Italic
    /AudiSansCE-Roman
    /AudiSansExt-Bold
    /AudiSansExt-BoldItalic
    /AudiSansExtCE-Bold
    /AudiSansExtCE-BoldItalic
    /AudiSansExtCE-Italic
    /AudiSansExt-Italic
    /AudiSansExt-Roman
    /AudiSans-Italic
    /AudiSans-Roman
    /AvantGarde-Bold
    /AvantGarde-BoldObl
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-CondBold
    /AvantGarde-CondBook
    /AvantGarde-CondDemi
    /AvantGarde-CondMedium
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGarde-ExtraLight
    /AvantGarde-ExtraLightObl
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGarde-Medium
    /AvantGarde-MediumObl
    /BaltHlv
    /BaltRoman
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellGothicStd-Light
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /Benguiat-Bold
    /Benguiat-Book
    /BenguiatGothic-Bold
    /BenguiatGothic-BoldOblique
    /BenguiatGothic-Book
    /BenguiatGothic-BookOblique
    /BenguiatGothic-HeavyOblique
    /BenguiatGothicITCbyBT-BoldItal
    /BenguiatGothicITCbyBT-BookItal
    /BenguiatGothic-MediumOblique
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /Bodoni
    /BodoniBE-Bold
    /BodoniBE-BoldCn
    /BodoniBE-BoldCnItalic
    /BodoniBE-BoldExp
    /BodoniBE-BoldItalic
    /BodoniBE-BoldItalicExp
    /BodoniBE-BoldItalicOsF
    /BodoniBE-BoldOsF
    /BodoniBE-CnItalic
    /BodoniBE-Condensed
    /BodoniBE-Italic
    /BodoniBE-ItalicExp
    /BodoniBE-ItalicOsF
    /BodoniBE-Light
    /BodoniBE-LightExp
    /BodoniBE-LightItalic
    /BodoniBE-LightItalicExp
    /BodoniBE-LightItalicOsF
    /BodoniBE-LightSC
    /BodoniBE-Medium
    /BodoniBE-MediumCn
    /BodoniBE-MediumCnItalic
    /BodoniBE-MediumExp
    /BodoniBE-MediumItalic
    /BodoniBE-MediumItalicExp
    /BodoniBE-MediumItalicOsF
    /BodoniBE-MediumSC
    /BodoniBE-Regular
    /BodoniBE-RegularExp
    /BodoniBE-RegularSC
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldCondensed
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniOldFaceBE-Bold
    /BodoniOldFaceBE-BoldItalic
    /BodoniOldFaceBE-Italic
    /BodoniOldFaceBE-ItalicSC
    /BodoniOldFaceBE-Medium
    /BodoniOldFaceBE-MediumItalic
    /BodoniOldFaceBE-Regular
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /Bodoni-PosterItalic
    /Bodoni-WP-Bold
    /Bondi12CPlus
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BreitButtons-Normal
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BubbledotICG-CoarseNeg
    /BubbledotICG-CoarsePos
    /BubbledotICG-FineNeg
    /BubbledotICG-FinePos
    /Bubbles
    /Buttons
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /CentSchbookBTBold
    /CentSchbookBTBoldItalic
    /CentSchbookBTItalic
    /CentSchbookBTRoman
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /Cobebox
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierC
    /CourierC-Bold
    /CourierC-BoldOblique
    /CourierC-Oblique
    /CourierCyrPS
    /CourierCyrPS-Bold
    /CourierCyrPS-BoldInclined
    /CourierCyrPS-Inclined
    /CourierM-Bold
    /CourierM-BoldObli
    /CourierMCY-Bold
    /CourierMCY-BoldObli
    /CourierMCY-Ligh
    /CourierMCY-LighObli
    /CourierMEE-Bold
    /CourierMEE-BoldObli
    /CourierMEE-Ligh
    /CourierMEE-LighObli
    /CourierMGR-Bold
    /CourierMGR-BoldObli
    /CourierMGR-Ligh
    /CourierMGR-LighObli
    /CourierM-Ligh
    /CourierM-LighObli
    /CourierMTU-Bold
    /CourierMTU-BoldObli
    /CourierMTU-Ligh
    /CourierMTU-LighObli
    /CourierNewFmCyr
    /CourierNewFmCyr-Bold
    /CourierNewFmCyr-BoldItalic
    /CourierNewFmCyr-Italic
    /CourierNewL2
    /CourierNewL2-Bold
    /CourierNewL2-BoldItalic
    /CourierNewL2-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CourierT-Bold
    /CourierT-BoldOblique
    /CourierT-Normal
    /CourierT-Oblique
    /CurlzMT
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /DaunPenh
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DFHei-Md-HK-BF
    /DFHei-Md-HKP-BF
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFLiHeiBold-WIN-BF
    /DFLiHeiBold-WINP-BF
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DinaminaUniWeb
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackItalic
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldItalic
    /DINCE-Medium
    /DINEngschrift
    /DINEngschrift-Alternate
    /DingbestWeb
    /DINGreek-Medium
    /DIN-Italic
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightItalic
    /DIN-Medium
    /DINMittelschrift
    /DINMittelschrift-Alternate
    /DINMittelschriftLT
    /DINMittelschriftLT-Alternate
    /DINNeuGroBolCon
    /DINNeuzeitGrotesk-BoldCond
    /DINNeuzeitGrotesk-Light
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DLCHayBold
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /DWSymbol2Normal
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeanHelvetica
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /EuroSig
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldCondensed
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Condensed
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /Eurostile-Oblique
    /Eurostile-WP
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FoundryMonoline-Bold
    /FoundryMonoline-BoldItalic
    /FoundryMonoline-ExtBdItalic
    /FoundryMonoline-ExtraBold
    /FoundryMonoline-MedItalic
    /FoundryMonoline-Medium
    /FoundryMonoline-RegItalic
    /FoundryMonoline-Regular
    /Frame5Font
    /FrankGothforPorscheWTT-Cn
    /FrankGothforPorscheWTT-CnIt
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothic-BookCnd
    /FranklinGothic-BookCndItal
    /FranklinGothicBookCondC
    /FranklinGothicBookCondC-Italic
    /FranklinGothicBookCondT
    /FranklinGothicBookCondT-Italic
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-BookOblique
    /FranklinGothicBookT
    /FranklinGothic-Condensed
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothic-DemiCnd
    /FranklinGothic-DemiCndItal
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothicDemiCondC
    /FranklinGothicDemiCondC-Italic
    /FranklinGothicDemiCondT
    /FranklinGothicDemiCondT-Italic
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-DemiOblique
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-MedCnd
    /FranklinGothic-MedCndItal
    /FranklinGothicMediCondC
    /FranklinGothicMediCondC-Italic
    /FranklinGothicMediCondT
    /FranklinGothicMediCondT-Italic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotItcDEE-BookExtrComp
    /FranklinGotItcDEE-DemiExtrComp
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookComp
    /FranklinGotItcTEE-BookCompItal
    /FranklinGotItcTEE-BookCond
    /FranklinGotItcTEE-BookCondItal
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiComp
    /FranklinGotItcTEE-DemiCompItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiCond
    /FranklinGotItcTEE-DemiCondItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-Heav
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /FranklinGotItcTEE-Medi
    /FranklinGotItcTEE-MediCond
    /FranklinGotItcTEE-MediCondItal
    /FranklinGotItcTEE-MediItal
    /FranklinGotSCItcTEE-BookCond
    /FranklinGotSCItcTEE-MediCond
    /FranklinGotT-Book
    /FranklinGotT-BookItal
    /FranklinGotTCY-Book
    /FranklinGotTCY-BookItal
    /FranklinGotTCY-Demi
    /FranklinGotTCY-DemiCond
    /FranklinGotTCY-DemiItal
    /FranklinGotTCY-Heav
    /FranklinGotTCY-HeavItal
    /FranklinGotTCY-Medi
    /FranklinGotTCY-MediCond
    /FranklinGotTCY-MediItal
    /FranklinGotT-Demi
    /FranklinGotT-DemiCond
    /FranklinGotT-DemiItal
    /FranklinGotTEE-Book
    /FranklinGotTEE-BookItal
    /FranklinGotTEE-Demi
    /FranklinGotTEE-DemiCond
    /FranklinGotTEE-DemiItal
    /FranklinGotTEE-Heav
    /FranklinGotTEE-HeavItal
    /FranklinGotTEE-Medi
    /FranklinGotTEE-MediCond
    /FranklinGotTEE-MediItal
    /FranklinGotTGR-Book
    /FranklinGotTGR-BookItal
    /FranklinGotTGR-Demi
    /FranklinGotTGR-DemiCond
    /FranklinGotTGR-DemiItal
    /FranklinGotTGR-Heav
    /FranklinGotTGR-HeavItal
    /FranklinGotTGR-Medi
    /FranklinGotTGR-MediCond
    /FranklinGotTGR-MediItal
    /FranklinGotT-Heav
    /FranklinGotT-HeavItal
    /FranklinGotT-Medi
    /FranklinGotT-MediCond
    /FranklinGotT-MediItal
    /FranklinGotTTU-Book
    /FranklinGotTTU-BookItal
    /FranklinGotTTU-Demi
    /FranklinGotTTU-DemiCond
    /FranklinGotTTU-DemiItal
    /FranklinGotTTU-Heav
    /FranklinGotTTU-HeavItal
    /FranklinGotTTU-Medi
    /FranklinGotTTU-MediCond
    /FranklinGotTTU-MediItal
    /FrankRuehl
    /Free3of9
    /Free3of9Extended
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-45LightA
    /Frutiger-55RomanA
    /Frutiger-56ItalicA
    /Frutiger-65BoldA
    /Frutiger-66BoldItalicA
    /Frutiger-75BlackA
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerLT-Black
    /FrutigerLT-BlackCn
    /FrutigerLT-BlackItalic
    /FrutigerLT-Bold
    /FrutigerLT-BoldCn
    /FrutigerLT-BoldItalic
    /FrutigerLT-Cn
    /FrutigerLT-ExtraBlackCn
    /FrutigerLT-Italic
    /FrutigerLT-Light
    /FrutigerLT-LightCn
    /FrutigerLT-LightItalic
    /FrutigerLT-Roman
    /FrutigerLT-UltraBlack
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FtginHround
    /Futura
    /FuturaA
    /FuturaAA
    /FuturaABT-BoldCondensed
    /FuturaABT-Book
    /FuturaABT-BookBold
    /FuturaABT-BookItalic
    /FuturaABT-Heavy
    /FuturaABT-HeavyItalic
    /FuturaABT-Medium
    /FuturaAT-Bold
    /FuturaAT-BoldCondensed
    /FuturaAT-BoldCondensedItalic
    /FuturaAT-BoldItalic
    /FuturaAT-Book
    /FuturaAT-BookItalic
    /FuturaAT-ExtraBlack
    /FuturaAT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaAT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaAT-ExtraBlackItalic
    /FuturaAT-Heavy
    /FuturaAT-HeavyItalic
    /FuturaAT-Light
    /FuturaAT-LightCondensed
    /FuturaAT-LightItalic
    /FuturaAT-Medium
    /FuturaAT-MediumCondensed
    /FuturaAT-MediumItalic
    /FuturaBal-Bold
    /FuturaBal-Book
    /FuturaBal-BookItalic
    /FuturaBal-Heavy
    /FuturaBal-Light
    /FuturaBal-Medium
    /FuturaBal-MediumItalic
    /FuturaBk
    /FuturaBk-Bold
    /FuturaBk-Italic
    /FuturaBlackAT-Regular
    /FuturaBlackBT-Regular
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /FuturaBookA
    /FuturaBookA-Italic
    /FuturaBookC
    /Futura-BookItalic
    /Futura-BookOblique
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCE-Bold
    /FuturaCE-BoldOblique
    /FuturaCE-Book
    /FuturaCE-BookItalic
    /FuturaCE-Condensed
    /FuturaCE-CondensedBold
    /FuturaCE-CondensedBoldOblique
    /FuturaCE-CondensedExtraBold
    /FuturaCE-CondensedLight
    /FuturaCE-CondensedLightOblique
    /FuturaCE-CondensedOblique
    /FuturaCE-Heavy
    /FuturaCE-Light
    /FuturaCE-LightOblique
    /FuturaCE-Medium
    /FuturaCE-MediumItalic
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedExtraBold-Thin
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedLight-Thin
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-Condensed-Thin
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /FuturaCyr-Bold
    /FuturaCyr-Book
    /FuturaCyr-BookItalic
    /FuturaCyr-Heavy
    /FuturaCyr-Light
    /FuturaCyr-Medium
    /FuturaDemiA
    /FuturaDemiA-Italic
    /Futura-DemiBold
    /Futura-DemiBoldOblique
    /FuturaDemiC
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /FuturaGrk-Bold
    /FuturaGrk-Book
    /FuturaGrk-BookItalic
    /FuturaGrk-Heavy
    /FuturaGrk-Light
    /FuturaGrk-Medium
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /FuturaHv
    /FuturaL5-Bold
    /FuturaL5-Book
    /FuturaL5-BookItalic
    /FuturaL5-Heavy
    /FuturaL5-Light
    /FuturaL5-Medium
    /FuturaL5-MediumItalic
    /Futura-Light
    /FuturaLightE
    /FuturaLightE-Italic
    /Futura-LightOblique
    /FuturaLt
    /FuturaLtCnBTItalic
    /FuturaMd
    /FuturaMdCnBTItalic
    /Futura-Medium
    /FuturaMediumC
    /FuturaMediumE
    /FuturaMediumE-Italic
    /Futura-MediumOblique
    /Futura-Oblique
    /FuturaPEE-ExtrBold
    /FuturaPEE-ExtrBoldObli
    /FuturaSCTEE-Book
    /FuturaSCTEE-Ligh
    /FuturaShaDEE-ExtrBold
    /FuturaStd-Bold
    /FuturaStd-BoldOblique
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-BookOblique
    /FuturaStd-ExtraBold
    /FuturaStd-ExtraBoldOblique
    /FuturaStd-Heavy
    /FuturaStd-HeavyOblique
    /FuturaStd-Light
    /FuturaStd-LightOblique
    /FuturaStd-Medium
    /FuturaStd-MediumOblique
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldCond
    /FuturaTEE-BoldCondObli
    /FuturaTEE-BoldObli
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-BookObli
    /FuturaTEE-Demi
    /FuturaTEE-DemiObli
    /FuturaTEE-ExtrBold
    /FuturaTEE-ExtrBoldCond
    /FuturaTEE-ExtrBoldCondObli
    /FuturaTEE-ExtrBoldObli
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-LighCondObli
    /FuturaTEE-LighObli
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /FuturaTEE-MediCondObli
    /FuturaTEE-MediObli
    /FuturisCTT
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GEInspira
    /GEInspira-Bold
    /GEInspira-BoldItalic
    /GEInspiraBook
    /GEInspiraBook-Bold
    /GEInspiraBook-BoldItalic
    /GEInspiraBookCE
    /GEInspiraBookCE-Bold
    /GEInspiraBookCE-BoldItalic
    /GEInspiraBookCE-Italic
    /GEInspiraBookCyr
    /GEInspiraBookCyr-Bold
    /GEInspiraBookCyr-BoldItalic
    /GEInspiraBookCyr-Italic
    /GEInspiraBookExpert
    /GEInspiraBookExpert-Bold
    /GEInspiraBookExpert-BoldItalic
    /GEInspiraBookExpert-Italic
    /GEInspiraBook-Italic
    /GEInspiraBook-SC
    /GEInspiraCond
    /GEInspiraCond-Bold
    /GEInspiraCond-BoldItalic
    /GEInspiraCondCE
    /GEInspiraCondCE-Bold
    /GEInspiraCondCE-BoldItalic
    /GEInspiraCondCE-Italic
    /GEInspiraCondCE-Medium
    /GEInspiraCondCE-MediumItalic
    /GEInspiraCondCyr
    /GEInspiraCondCyr-Bold
    /GEInspiraCondCyr-BoldItalic
    /GEInspiraCondCyr-Italic
    /GEInspiraCondCyr-Medium
    /GEInspiraCondCyr-MediumItalic
    /GEInspiraCondExpert
    /GEInspiraCondExpert-Bold
    /GEInspiraCondExpert-BoldItalic
    /GEInspiraCondExpert-Italic
    /GEInspiraCondExpert-Medium
    /GEInspiraCondExpert-MediumIta
    /GEInspiraCond-Italic
    /GEInspiraCond-Medium
    /GEInspiraCond-MediumItalic
    /GEInspiraCyr
    /GEInspiraCyr-Bold
    /GEInspiraCyr-BoldItalic
    /GEInspiraCyr-ExtraBold
    /GEInspiraCyr-Italic
    /GEInspiraCyr-Medium
    /GEInspiraCyr-MediumItalic
    /GEInspiraExpert
    /GEInspiraExpert-Bold
    /GEInspiraExpert-BoldItalic
    /GEInspiraExpert-ExtraBold
    /GEInspiraExpert-Italic
    /GEInspiraExpert-Medium
    /GEInspiraExpert-MediumItalic
    /GEInspira-ExtraBold
    /GEInspira-Italic
    /GEInspira-Medium
    /GEInspira-MediumItalic
    /GEInspira-MediumSC
    /GEInspiraPitch
    /GEInspiraPitch-Bold
    /GEInspiraPitchCE
    /GEInspiraPitchCE-Bold
    /GEInspiraPitchCE-Cond
    /GEInspiraPitchCE-CondItalic
    /GEInspiraPitchCE-Italic
    /GEInspiraPitch-Cond
    /GEInspiraPitch-CondItalic
    /GEInspiraPitchCyr
    /GEInspiraPitchCyr-Bold
    /GEInspiraPitchCyr-Cond
    /GEInspiraPitchCyr-CondItalic
    /GEInspiraPitchCyr-Italic
    /GEInspiraPitchExpert
    /GEInspiraPitchExpert-Bold
    /GEInspiraPitchExpert-Cond
    /GEInspiraPitchExpert-CondItalic
    /GEInspiraPitchExpert-Italic
    /GEInspiraPitch-Italic
    /GEInspiraPitch-SC
    /GEInspiraSC
    /GEInspiraSymbol
    /GentiumBasic
    /GentiumBasic-Bold
    /GentiumBasic-BoldItalic
    /GentiumBasic-Italic
    /GentiumBookBasic
    /GentiumBookBasic-Bold
    /GentiumBookBasic-BoldItalic
    /GentiumBookBasic-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillAltOneMT
    /GillAltOneMT-Bold
    /GillAltOneMT-BoldItalic
    /GillAltOneMT-Italic
    /GillSans
    /GillSansAltOneWGL
    /GillSansAltOneWGL-Bold
    /GillSansAltOneWGL-BoldItalic
    /GillSansAltOneWGL-Italic
    /GillSansAltOneWGLLight
    /GillSansAltOneWGLLight-It
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldExtraCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-CondensedBold
    /GillSansEuroMT
    /GillSansEuroMT-Bold
    /GillSansEuroMT-BoldItalic
    /GillSansEuroMT-Italic
    /GillSansEuroMT-Light
    /GillSansEuroMT-LightItalic
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-ExtraBoldDisplay
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSans-LightShadowed
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansMT-UltraBoldCondensed
    /GillSans-Shadowed
    /GillSansStd
    /GillSansStd-Bold
    /GillSansStd-BoldCondensed
    /GillSansStd-BoldExtraCond
    /GillSansStd-BoldItalic
    /GillSansStd-Condensed
    /GillSansStd-ExtraBold
    /GillSansStd-ExtraBoldDisp
    /GillSansStd-Italic
    /GillSansStd-Light
    /GillSansStd-LightItalic
    /GillSansStd-LightShadowed
    /GillSansStd-Shadowed
    /GillSansStd-UltraBold
    /GillSansStd-UltraBoldCond
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-BoldItalicOsF
    /Goudy-BoldOsF
    /Goudy-ExtraBold
    /Goudy-Heavyface
    /Goudy-HeavyfaceItalic
    /Goudy-Italic
    /Goudy-ItalicOsF
    /GoudyModernMT
    /GoudyModernMT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudySans-Black
    /GoudySans-BlackItalic
    /GoudySans-Bold
    /GoudySans-BoldItalic
    /GoudySans-Book
    /GoudySans-BookItalic
    /GoudySans-Medium
    /GoudySans-MediumItalic
    /Goudy-SC
    /GoudyStout
    /GoudyTextMT
    /GoudyTextMT-Alternate
    /GoudyTextMT-Dfr
    /GoudyTextMT-LombardicCapitals
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gtrE
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HelvCondBlack-Regular
    /HelveConBolObl
    /HelveConLigObl
    /HelveConObl
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Compressed-Italic
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /HelveticaCondensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /HelveticaCondensed-BoldItalic
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /HelveticaCondensed-Italic
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /HelveticaCondensed-Regular
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldInclined
    /HelveticaCyr-Inclined
    /HelveticaCyr-Upright
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /Helvetica-Fraction
    /Helvetica-FractionBold
    /HelveticaGreek-BdInclined
    /HelveticaGreek-Bold
    /HelveticaGreek-Inclined
    /HelveticaGreek-Upright
    /HelveticaInseratCyr-Upright
    /HelveticaInserat-Roman
    /HelveticaInternational
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeueCE-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Italic
    /HelveticaNeueCE-Roman
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeueEastA-Bold
    /HelveticaNeueEastA-BoldObl
    /HelveticaNeueEastA-Roman
    /HelveticaNeueEastA-RomanObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeueKMInt-Bd
    /HelveticaNeueKMInt-BdCn
    /HelveticaNeueKMInt-Cn
    /HelveticaNeueKMInt-Lt
    /HelveticaNeueKMInt-LtCn
    /HelveticaNeueKMInt-Md
    /HelveticaNeueKMInt-MdCn
    /HelveticaNeueKMInt-Rm
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTCom-Bd
    /HelveticaNeueLTCom-It
    /HelveticaNeueLTCom-Md
    /HelveticaNeueLTCom-MdIt
    /HelveticaNeueLTCom-Roman
    /HelveticaNeueLT-Condensed
    /HelveticaNeueLT-HeavyCond
    /HelveticaNeueLT-Light
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLT-UltraLight
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Normal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRGLCyrillic
    /HelveticaRGLCyrillicBold
    /HelveticaRGLCyrillicBoldItalic
    /HelveticaRGLCyrillicItalic
    /HelveticaRounded-Black
    /HelveticaRounded-BlackObl
    /HelveticaRounded-Bold
    /HelveticaRounded-BoldCond
    /HelveticaRounded-BoldCondObl
    /HelveticaRounded-BoldObl
    /Helvetica-UltraCompressed
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HP_10bII
    /Hp10BII
    /HP12DPT
    /HP15C
    /HP35S
    /HP35SNEW
    /HP48KEYS
    /HP49keys
    /HP49keysnewset
    /HPCalc
    /HPEURO
    /HPFuturaBook
    /HPFuturaBook-Bold
    /HPFuturaBook-Italic
    /HPFutura-Heavy
    /HPFutura-Light
    /HPFutura-Medium
    /HPInvent
    /HPPSG
    /HPSansBoldBoldItalic
    /HYGoThic-Bold
    /HYGoThic-Medium
    /HYGoThicStd-Medium
    /HYGungSoStd-Bold
    /HYKHeadLineStd-Bold
    /HYKHeadLineStd-Medium
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYRGoThicStd-Medium
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InterleafComputerGothic
    /InterleafMathA
    /InterleafMathBT-Regular
    /InterleafSymbols
    /InterleafSystem
    /InterleafThreeOfNineA
    /InterleafThreeOfNineB
    /InterleafThreeOfNineC
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /ITCAvantGardeMM
    /ITCAvantGardeMM-Oblique
    /ITCAvantGardeStd-Bk
    /ITCAvantGardeStd-BkCn
    /ITCAvantGardeStd-BkCnObl
    /ITCAvantGardeStd-BkObl
    /ITCAvantGardeStd-Bold
    /ITCAvantGardeStd-BoldCn
    /ITCAvantGardeStd-BoldCnObl
    /ITCAvantGardeStd-BoldObl
    /ITCAvantGardeStd-Demi
    /ITCAvantGardeStd-DemiCn
    /ITCAvantGardeStd-DemiCnObl
    /ITCAvantGardeStd-DemiObl
    /ITCAvantGardeStd-Md
    /ITCAvantGardeStd-MdCn
    /ITCAvantGardeStd-MdCnObl
    /ITCAvantGardeStd-MdObl
    /ITCAvantGardeStd-XLt
    /ITCAvantGardeStd-XLtCn
    /ITCAvantGardeStd-XLtCnObl
    /ITCAvantGardeStd-XLtObl
    /ItcEras-Bold
    /ItcEras-Book
    /ItcEras-Demi
    /ItcEras-Light
    /ItcEras-Medium
    /ItcEras-Ultra
    /ITC-Garamond-BoldItalicSWA
    /ITC-Garamond-BoldSWA
    /ITC-Garamond-LightItalicSWA
    /ITC-Garamond-LightSWA
    /ITC-Korinna-BoldSWA
    /ITC-Korinna-KursivBoldSWA
    /ITC-Korinna-KursivRegularSWA
    /ITC-Korinna-RegularSWA
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KeyCapMediumMedium
    /KeyCapsFLF
    /Keycaps-Monospaced
    /Keycaps-Proportional
    /KeycapsRegular
    /Keycaps-Symbol
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /Kingsoft-Phonetic
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoProVI-Medium
    /KozMinProVI-Regular
    /Krishna
    /KrishnaBold
    /KrishnaBoldItalic
    /KrishnaItalic
    /KristenITC-Regular
    /Kristin
    /KrutiDev010
    /KrutiDev010BoldItalic
    /KrutiDev010Italic
    /KrutiDev010Thin
    /KrutiDev020Bold
    /KrutiDev040Bold
    /KrutiDev040Thin
    /KrutiDev050Wide
    /KrutiDev070
    /KrutiDev100
    /KrutiDev130
    /KrutiDev160
    /KrutiDev160Condensed
    /KrutiDev160Thin
    /KrutiDev160Wide
    /KrutiDev170
    /KrutiDev170Bold
    /KrutiDev170Italic
    /KrutiDev200Italic
    /KrutiDev380
    /KrutiDev400
    /KrutiDev500
    /KrutiDev500Bold
    /Kruti-Dev670
    /Kruti-Dev672
    /Kruti-Dev701
    /Kruti-Dev708
    /KrutiDevDisplay470
    /KrutiDevDisplay490
    /KrutiKannadaAstroNormal
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LCD3Italic
    /LED2Font
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LTUnivers-CondMedium
    /LubalinGraphITCbyBT-Book
    /LubalinGraphITCbyBT-BookOblique
    /LubalinGraphITCbyBT-Demi
    /LubalinGraphITCbyBT-DemiOblique
    /Lubeca
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansTypewriter
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSansTypewriter-Bd
    /LucidaSansTypewriter-BdObl
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSansTypewriter-Obl
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal-Bold
    /Mangal-Regular
    /MarVoSym
    /MaturaMTScriptCapitals
    /mdd-en980
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MHeiStd-Medium
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftLogo95
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLi
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minion-Semibold
    /Minion-SemiboldItalic
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /MKaiStd-Medium
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MSIcons
    /MSIcons2
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MSungStd-Light
    /MSungStd-Medium
    /MT-Extra
    /MT-Symbol
    /MT-Symbol-Italic
    /MVBoli
    /Myriad-BdWeb
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-CnBold
    /Myriad-CnBoldItalic
    /Myriad-CnItalic
    /Myriad-CnItWeb
    /Myriad-CnSemibold
    /Myriad-CnSemiboldItalic
    /Myriad-CnWeb
    /Myriad-Condensed
    /Myriad-Headline
    /Myriad-Italic
    /Myriad-ItWeb
    /MyriadMM
    /MyriadMM-It
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Sketch
    /Myriad-Tilt
    /Myriad-Web
    /MyriadWRQ
    /MyriadWRQBL
    /MyriadWRQBLItalic
    /MyriadWRQBL-Italic
    /MyriadWRQBold
    /MyriadWRQ-Bold
    /MyriadWRQBoldItalic
    /MyriadWRQ-BoldItalic
    /MyriadWRQCon
    /MyriadWRQConBL
    /MyriadWRQConBLItalic
    /MyriadWRQConBL-Italic
    /MyriadWRQConBold
    /MyriadWRQCon-Bold
    /MyriadWRQConBoldItalic
    /MyriadWRQCon-BoldItalic
    /MyriadWRQConItalic
    /MyriadWRQCon-Italic
    /MyriadWRQConLT
    /MyriadWRQConLTItalic
    /MyriadWRQConLT-Italic
    /MyriadWRQConSB
    /MyriadWRQConSBItalic
    /MyriadWRQConSB-Italic
    /MyriadWRQItalic
    /MyriadWRQ-Italic
    /MyriadWRQLT
    /MyriadWRQLTItalic
    /MyriadWRQLT-Italic
    /MyriadWRQ-Regular
    /MyriadWRQSB
    /MyriadWRQSBItalic
    /MyriadWRQSB-Italic
    /Narkisim
    /NazaninLTBold
    /NazaninLTLight
    /New
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothforPorscheCom-Bd
    /NewsGothforPorscheCom-BdIt
    /NewsGothforPorscheCom-It
    /NewsGothforPorscheCom-Reg
    /NewsGothforPorscheWTT-Bd
    /NewsGothforPorscheWTT-BdIt
    /NewsGothforPorscheWTT-It
    /NewsGothforPorscheWTT-Reg
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothic-BoldItalic
    /NewsGothic-BoldOblique
    /NewsGothic-Italic
    /NewsGothic-Oblique
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusMonL-Bold
    /NimbusMonL-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Bold
    /NimbusMonLEE-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Regu
    /NimbusMonLEE-ReguObli
    /NimbusMonL-Regu
    /NimbusMonL-ReguObli
    /NimbusMonLTU-Bold
    /NimbusMonLTU-BoldObli
    /NimbusMonLTU-Regu
    /NimbusMonLTU-ReguObli
    /Nimbus-Roman255CYBoldA
    /Nimbus-Roman255CYBoldItalicA
    /Nimbus-Roman255CYRegularA
    /Nimbus-Roman255CYRegularItalicA
    /NimbusRomD-Bold
    /NimbusRomD-BoldItal
    /NimbusRomDCY-Bold
    /NimbusRomDCY-BoldItal
    /NimbusRomDCY-Regu
    /NimbusRomDCY-ReguItal
    /NimbusRomDEE-Bold
    /NimbusRomDEE-BoldItal
    /NimbusRomDEE-ExtrBold
    /NimbusRomDEE-Regu
    /NimbusRomDEE-ReguItal
    /NimbusRomD-ExtrBold
    /NimbusRomDGR-Bol
    /NimbusRomDGR-Bold
    /NimbusRomDGR-BoldItal
    /NimbusRomDGR-BolIta
    /NimbusRomDGR-Reg
    /NimbusRomDGR-RegIta
    /NimbusRomDGR-Regu
    /NimbusRomDGR-ReguItal
    /NimbusRomD-Regu
    /NimbusRomD-ReguItal
    /NimbusRomDTU-Bold
    /NimbusRomDTU-BoldItal
    /NimbusRomDTU-Regu
    /NimbusRomDTU-ReguItal
    /NimbusRomNo9LEE-Medi
    /NimbusRomNo9LEE-MediItal
    /NimbusRomNo9LEE-Regu
    /NimbusRomNo9LEE-ReguItal
    /NimbusRomNo9L-Medi
    /NimbusRomNo9L-MediItal
    /NimbusRomNo9L-Regu
    /NimbusRomNo9L-ReguItal
    /NimbusRomNo9LTU-Medi
    /NimbusRomNo9LTU-MediItal
    /NimbusRomNo9LTU-Regu
    /NimbusRomNo9LTU-ReguItal
    /NimbusSanD-Blac
    /NimbusSanD-BlacCond
    /NimbusSanD-BlacCondItal
    /NimbusSanD-BlacExte
    /NimbusSanD-BlacItal
    /NimbusSanD-Bold
    /NimbusSanD-BoldCond
    /NimbusSanD-BoldCondItal
    /NimbusSanD-BoldExte
    /NimbusSanD-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Blac
    /NimbusSanDEE-BlacCond
    /NimbusSanDEE-BlacCondItal
    /NimbusSanDEE-BlacExte
    /NimbusSanDEE-BlacItal
    /NimbusSanDEE-Bold
    /NimbusSanDEE-BoldCond
    /NimbusSanDEE-BoldCondItal
    /NimbusSanDEE-BoldExte
    /NimbusSanDEE-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Ligh
    /NimbusSanDEE-LighCond
    /NimbusSanDEE-LighCondItal
    /NimbusSanDEE-LighExte
    /NimbusSanDEE-LighItal
    /NimbusSanDEE-Regu
    /NimbusSanDEE-ReguCond
    /NimbusSanDEE-ReguCondItal
    /NimbusSanDEE-ReguExte
    /NimbusSanDEE-ReguItal
    /NimbusSanDEE-UltrLigh
    /NimbusSanD-Ligh
    /NimbusSanD-LighCond
    /NimbusSanD-LighCondItal
    /NimbusSanD-LighExte
    /NimbusSanD-LighItal
    /NimbusSanD-Regu
    /NimbusSanD-ReguCond
    /NimbusSanD-ReguCondItal
    /NimbusSanD-ReguExte
    /NimbusSanD-ReguItal
    /NimbusSanD-UltrLigh
    /NimbusSanL-Bold
    /NimbusSanL-BoldCond
    /NimbusSanL-BoldCondItal
    /NimbusSanL-BoldItal
    /NimbusSanLCY-Bold
    /NimbusSanLCY-BoldItal
    /NimbusSanLCY-Regu
    /NimbusSanLCY-ReguItal
    /NimbusSanLEE-Bold
    /NimbusSanLEE-BoldCond
    /NimbusSanLEE-BoldCondItal
    /NimbusSanLEE-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Regu
    /NimbusSanLEE-ReguCond
    /NimbusSanLEE-ReguCondItal
    /NimbusSanLEE-ReguItal
    /NimbusSanLGR-Bol
    /NimbusSanLGR-Bold
    /NimbusSanLGR-BoldItal
    /NimbusSanLGR-BolIta
    /NimbusSanLGR-Reg
    /NimbusSanLGR-RegIta
    /NimbusSanLGR-Regu
    /NimbusSanLGR-ReguItal
    /NimbusSanL-Regu
    /NimbusSanL-ReguCond
    /NimbusSanL-ReguCondItal
    /NimbusSanL-ReguItal
    /NimbusSanLTU-Bold
    /NimbusSanLTU-BoldCond
    /NimbusSanLTU-BoldCondItal
    /NimbusSanLTU-BoldItal
    /NimbusSanLTU-Regu
    /NimbusSanLTU-ReguCond
    /NimbusSanLTU-ReguCondItal
    /NimbusSanLTU-ReguItal
    /NimbusSanNo5TCY-Medi
    /NimbusSanNo5TCY-Regu
    /NimbusSanNo5TEE-Medi
    /NimbusSanNo5TEE-Regu
    /NimbusSanNo5TGR-Medi
    /NimbusSanNo5TGR-Regu
    /NimbusSanNo5T-Medi
    /NimbusSanNo5T-Regu
    /NimbusSanNo5TTU-Medi
    /NimbusSanNo5TTU-Regu
    /Nimbus-Sans255CYBoldA
    /Nimbus-Sans255CYBoldItalicA
    /Nimbus-Sans255CYRegularA
    /Nimbus-Sans255CYRegularItalicA
    /NimbusSansLGR-Bold
    /Nimbus-SansLGRBoldA
    /NimbusSansLGR-Regular
    /Nimbus-SansLGRRegularA
    /Nimrod
    /Nimrod-Bold
    /Nimrod-BoldItalic
    /Nimrod-Italic
    /NSimSun
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OfficinaSerif-Bold
    /OfficinaSerif-BoldItalic
    /OfficinaSerif-Book
    /OfficinaSerif-BookItalic
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Black
    /Optima-BlackItalic
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-DemiBold
    /Optima-DemiBoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-ExtraBlackItalic
    /Optima-Italic
    /OptimaLTStd
    /OptimaLTStd-Bold
    /OptimaLTStd-BoldItalic
    /OptimaLTStd-Italic
    /Optima-Medium
    /Optima-MediumItalic
    /Optima-Oblique
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Black
    /Palatino-BlackItalic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-BoldItalicOsF
    /Palatino-BoldOsF
    /PalatinoC-Bold
    /PalatinoC-BoldItalic
    /PalatinoC-Italic
    /PalatinoC-Plain
    /Palatino-Italic
    /Palatino-ItalicOsF
    /Palatino-Light
    /Palatino-LightItalic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Medium
    /Palatino-MediumItalic
    /Palatino-Roman
    /Palatino-Roman-Bold
    /Palatino-Roman-BoldItalic
    /Palatino-Roman-Italic
    /Palatino-SC
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhilipsCorpIdent
    /PhilipsScreenFont
    /PhilipsScreenFont2
    /PhilipsScreenFont2-Bold
    /PhilipsScreenFont-Bold
    /PhilipsScreenFontCondensed
    /PhilipsScreenFontCondensed2
    /PhilipsScreenFontCondensed2-Bold
    /PhilipsScreenFontCondensed-Bold
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLi
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PorscheFranklinGothGr-Cond
    /PorscheFranklinGothGr-CondIt
    /PorscheFranklinGothicCE-Cn
    /PorscheFranklinGothicCE-CnIt
    /PorscheFranklinGothic-Cond
    /PorscheFranklinGothic-CondIt
    /PorscheFranklinGothicCYR-Cn
    /PorscheFranklinGothicCYR-CnIt
    /PorscheGlobal-Bold
    /PorscheGlobal-Regular
    /PorscheNewsGothGr-Bold
    /PorscheNewsGothGr-BoldIt
    /PorscheNewsGothGr-Italic
    /PorscheNewsGothGr-Regular
    /PorscheNewsGothic-Bold
    /PorscheNewsGothic-BoldItalic
    /PorscheNewsGothicCE-Bold
    /PorscheNewsGothicCE-BoldIt
    /PorscheNewsGothicCE-Italic
    /PorscheNewsGothicCE-Regular
    /PorscheNewsGothicCYR-Bold
    /PorscheNewsGothicCYR-BoldIt
    /PorscheNewsGothicCYR-Italic
    /PorscheNewsGothicCYR-Regular
    /PorscheNewsGothic-Italic
    /PorscheNewsGothic-Regular
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RotisSansSerif
    /RotisSansSerif-Bold
    /RotisSansSerif-ExtraBold
    /RotisSansSerif-Italic
    /RotisSansSerif-Light
    /RotisSansSerif-LightItalic
    /RotisSemiSans
    /RotisSemiSans-Bold
    /RotisSemiSans-ExtraBold
    /RotisSemiSans-Italic
    /RotisSemiSans-Light
    /RotisSemiSans-LightItalic
    /RotisSemiSerif
    /RotisSemiSerif-Bold
    /RotisSerif
    /RotisSerif-Bold
    /RotisSerif-Italic
    /RoverUniqueSymbols
    /RussellSquare
    /RussellSquare-Oblique
    /Sabon-Bold
    /Sabon-BoldItalic
    /Sabon-Italic
    /SabonMT-SemiBold
    /Sabon-Roman
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SAPDingsNormal
    /SAPIconsNormal
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /SHREE_ORI_OTF_0601
    /SHREE-ASS-0550
    /Shree-Ass-0552
    /SHREE-ASS-0560
    /SHREE-ASS-0562
    /SHREE-ASS-0592
    /SHREE-ASS-0594
    /Shree-Ban-0552
    /SHREE-BAN-0560
    /SHREE-BAN-0562
    /SHREE-BAN-0592
    /SHREE-BAN-0594
    /SHREE-DEV-0700
    /SHREE-DEV-0701
    /SHREE-DEV-0702
    /SHREE-DEV-0703
    /SHREE-DEV-0704
    /SHREE-DEV-0705
    /SHREE-DEV-0706
    /SHREE-DEV-0707
    /SHREE-DEV-0708
    /SHREE-DEV-0709
    /SHREE-DEV-0710
    /SHREE-DEV-0711
    /SHREE-DEV-0712
    /SHREE-DEV-0713
    /SHREE-DEV-0715
    /SHREE-DEV-0717
    /SHREE-DEV-0718
    /SHREE-DEV-0723
    /SHREE-DEV-0724
    /SHREE-DEV-0725
    /SHREE-DEV-0726
    /SHREE-DEV-0727
    /SHREE-DEV-0728
    /SHREE-DEV-0729
    /SHREE-DEV-0730
    /SHREE-DEV-0731
    /SHREE-DEV-0732
    /SHREE-DEV-0733
    /SHREE-DEV-0734
    /SHREE-DEV-0735
    /SHREE-DEV-0736
    /SHREE-DEV-0737
    /SHREE-DEV-2429
    /SHREE-DEV-2430
    /SHREE-DEV-2431
    /SHREE-DEV-2432
    /SHREE-DEV-2433
    /SHREE-DEV-2434
    /SHREE-DEV-2435
    /SHREE-DEV-2436
    /SHREE-DEV-2437
    /SHREE-DEV-2438
    /SHREE-DEV-2439
    /SHREE-DEV-2440
    /SHREE-DEV-2441
    /SHREE-DEV-2442
    /SHREE-DEV-2443
    /SHREE-DEV-2444
    /SHREE-DEV-2445
    /SHREE-DEV-2448
    /SHREE-DEV-2453
    /SHREE-DEV-2454
    /SHREE-DEV-2455
    /SHREE-DEV-2457
    /SHREE-DEV-2460
    /SHREE-DEV-2464
    /SHREE-DEV-2465
    /SHREE-DEV-2466
    /SHREE-DEV-2467
    /SHREE-DEV-2468
    /SHREE-DEV-2469
    /SHREE-DEV-2470
    /SHREE-DEV-2471
    /SHREE-DEV-2472
    /SHREE-DEV-2473
    /SHREE-DEV-2475
    /SHREE-DEV-2479
    /SHREE-DEV-2481
    /SHREE-DEV-2483
    /SHREE-DEV-2484
    /SHREE-DEV-2488
    /SHREE-DEV-2489
    /SHREE-DEV-2491
    /SHREE-DEV-2495
    /SHREE-DEV-2496
    /SHREE-DEV-2497
    /SHREE-DEV-3500
    /SHREE-DEV-3503
    /SHREE-DEV-3513
    /SHREE-DEV-3514
    /SHREE-DEV-3515
    /SHREE-DEV-3520
    /SHREE-DEV-3521
    /SHREE-DEV-3525
    /SHREE-DEV-3526
    /SHREE-DEV-3528
    /SHREE-DEV-3529
    /SHREE-DEV-3532
    /SHREE-DEV-3534
    /SHREE-DEV-3536
    /SHREE-DEV-3538
    /SHREE-DEV-3539
    /SHREE-DEV-3542
    /SHREE-DEV-3543
    /SHREE-DEV-3549
    /SHREE-DEV-3550
    /SHREE-DEV-3551
    /SHREE-DEV-3552
    /SHREE-DEV-3553
    /SHREE-DEV-3554
    /SHREE-DEV-3567
    /SHREE-DEV-3568
    /SHREE-DEV-3572
    /SHREE-DEV-3573
    /SHREE-DEV-3574
    /SHREE-DEV-3575
    /SHREE-DEV-3577
    /SHREE-DEV-3580
    /SHREE-DEV-3581
    /SHREE-DEV-3584
    /SHREE-DEV-3588
    /SHREE-DEV-3589
    /SHREE-GUJ-0750
    /SHREE-GUJ-0751
    /SHREE-GUJ-0763
    /Shree-Guj-0768
    /Shree-Guj-3313
    /SHREE-KAN-0851
    /SHREE-KAN-0853
    /SHREE-KAN-0854
    /SHREE-KAN-0855
    /SHREE-MAL-0502
    /SHREE-MAL-0507
    /SHREE-MAL-0507-lb
    /SHREE-MAL-0508
    /SHREE-MAL-0508-lb
    /Shree-Ori-0601
    /SHREE-ORI-0602
    /SHREE-ORI-0603
    /SHREE-ORI-0604
    /SHREE-PUN-0952
    /SHREE-SLS-0540
    /SHREE-SLS-0542
    /SHREE-SLS-0544
    /SHREE-TAM-0800
    /SHREE-TAM-0801
    /SHREE-TAM-0803
    /SHREE-TEL-0900
    /Shree-Tel-0908
    /SHREE-TEL-1644
    /SHREE-TEL-2952
    /SHREE-TEL-2953
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SimSun-PUA
    /SnapITC-Regular
    /SonataPoint
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Stencil
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Medium-DTC
    /StoneSans-MediumItalic-DTC
    /StoneSans-PhoneticAlternate
    /StoneSans-PhoneticIPA
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-Bold-DTC
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-BoldItalic-DTC
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Medium-DTC
    /StoneSerif-MediumItalic-DTC
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /StoneSerifStd-Bold
    /StoneSerifStd-BoldItalic
    /StoneSerifStd-Medium
    /StoneSerifStd-MediumItalic
    /StoneSerifStd-Semibold
    /Swiss
    /Swiss721-BlackObliqueSWA
    /Swiss721-BlackSWA
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss721-LightObliqueSWA
    /Swiss721-LightSWA
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss-Black
    /Swiss-BlackOblique
    /Swiss-Bold
    /Swiss-BoldOblique
    /SwissCE
    /SwissCE-Black
    /SwissCE-BlackOblique
    /SwissCE-Bold
    /SwissCE-BoldOblique
    /SwissCE-Cond
    /SwissCE-CondBlack
    /SwissCE-CondBlackOblique
    /SwissCE-CondBold
    /SwissCE-CondBoldOblique
    /SwissCE-CondOblique
    /SwissCE-Light
    /SwissCE-Narrow
    /SwissCE-NarrowBold
    /SwissCE-NarrowBoldOblique
    /SwissCE-NarrowOblique
    /SwissCE-Oblique
    /Swiss-Cond
    /Swiss-CondBlack
    /Swiss-CondBlackOblique
    /Swiss-CondBold
    /Swiss-CondBoldOblique
    /Swiss-CondOblique
    /SwissGreek
    /SwissGreek-Bold
    /SwissGreek-BoldOblique
    /SwissGreek-Oblique
    /Swiss-Light
    /Swiss-Narrow
    /Swiss-NarrowBold
    /Swiss-NarrowBoldOblique
    /Swiss-NarrowOblique
    /Swiss-Oblique
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SYNICN14
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TektonPro-Obl
    /TektonPro-Regular
    /TempusSansITC
    /ThirtyNineThreeRegular
    /ThirtyNineThreeTextRegular
    /TI-73-KeySymbols
    /TI-89-Symbols
    /Times
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-BoldItalicOsF
    /Times-BoldSC
    /TimesCE
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /TimeScrD-Bold
    /TimeScrD-Ligh
    /TimeScrD-Medi
    /TimesEuropa-Bold
    /TimesEuropa-BoldItalic
    /TimesEuropa-Italic
    /TimesEuropa-Roman
    /TimesExtended-BoldItalic
    /TimesExtended-Italic
    /Times-ExtraBold
    /TimesGreek
    /TimesGreek-Bold
    /TimesGreek-BoldItalic
    /TimesGreek-Italic
    /Times-Italic
    /Times-ItalicOsF
    /TimesLeftyNormal
    /TimesLTStd-Bold
    /TimesLTStd-BoldItalic
    /TimesLTStd-ExtraBold
    /TimesLTStd-Italic
    /TimesLTStd-Roman
    /TimesLTStd-Semibold
    /TimesLTStd-SemiboldItalic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRoman-Bold
    /TimesNewRoman-BoldItalic
    /TimesNewRoman-CP1250-KT
    /TimesNewRomanCyr
    /TimesNewRomanCyr-Bold
    /TimesNewRomanCyr-BoldIncl
    /TimesNewRomanCyr-Inclined
    /TimesNewRomanGre
    /TimesNewRomanGre-Bold
    /TimesNewRomanGre-BoldIncl
    /TimesNewRomanGreek
    /TimesNewRomanGreek-Bold
    /TimesNewRomanGreek-BoldInclined
    /TimesNewRomanGreek-Inclined
    /TimesNewRomanGre-Inclined
    /TimesNewRoman-Italic
    /TimesNewRomanMT-BoldCond
    /TimesNewRomanMT-Cond
    /TimesNewRomanMT-CondItalic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS
    /TimesNewRomanPS-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-Italic
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanTur
    /TimesNewRomanTur-Bold
    /TimesNewRomanTur-BoldItalic
    /TimesNewRomanTur-Italic
    /TimesNewRomB
    /TimesNewRomI
    /TimesNRCELatin2
    /TimesNRCELatin2Bold
    /TimesNRCELatin2BoldItalic
    /TimesNRCELatin2Italic
    /Times-PhoneticAlternate
    /Times-PhoneticIPA
    /Times-Roman
    /Times-RomanSC
    /Times-Semibold
    /Times-SemiboldItalic
    /TimesTen-Bold
    /TimesTen-BoldItalic
    /TimesTen-BoldItalicOsF
    /TimesTen-BoldOsF
    /TimesTenCE-Bold
    /TimesTenCE-BoldItalic
    /TimesTenCE-Italic
    /TimesTenCE-Roman
    /TimesTenCyr-Bold
    /TimesTenCyr-BoldInclined
    /TimesTenCyr-Inclined
    /TimesTenCyr-Upright
    /TimesTen-Italic
    /TimesTen-ItalicOsF
    /TimesTen-Roman
    /TimesTen-RomanSC
    /TP_Publication_Group_Icons3AA
    /TP_Publication_Group_Icons4AAA
    /TradeGothic
    /TradeGothic-Bold
    /TradeGothic-BoldCondTwenty
    /TradeGothic-BoldCondTwentyObl
    /TradeGothic-BoldOblique
    /TradeGothic-BoldTwo
    /TradeGothic-BoldTwoOblique
    /TradeGothic-CondEighteen
    /TradeGothic-CondEighteenObl
    /TradeGothicLH-BoldExtended
    /TradeGothicLH-Extended
    /TradeGothic-Light
    /TradeGothic-LightOblique
    /TradeGothicLTStd
    /TradeGothicLTStd-Bd2
    /TradeGothic-Oblique
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Bold
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UB-HelveticaCond
    /UB-HelveticaCondBold
    /UB-HelveticaCondBoldItalic
    /UB-HelveticaCondItalic
    /UguideB
    /Uguidec
    /Umbra
    /Univers
    /Univers45CE
    /Univers45CE-Italic
    /Univers-47CondensedLight
    /Univers55CE
    /Univers-57Condensed
    /Univers65CE
    /Univers65CE-Italic
    /Univers-67CondensedBold
    /Univers75CE
    /Univers75CE-Italic
    /Universal-GreekwithMathPi
    /UniversalMath1BT-Regular
    /Universal-NewswithCommPi
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /UniversCE
    /UniversCE-Black
    /UniversCE-BlackOblique
    /UniversCE-Bold
    /UniversCE-BoldOblique
    /UniversCE-Condensed
    /UniversCE-CondensedBold
    /UniversCE-CondensedBoldOblique
    /UniversCE-CondensedLight
    /UniversCE-CondensedLightOblique
    /UniversCE-CondensedOblique
    /UniversCE-ExtraBlack
    /UniversCE-ExtraBlackObl
    /UniversCE-Light
    /UniversCE-LightOblique
    /UniversCE-LightUltraCondensed
    /UniversCE-Oblique
    /UniversCE-ThinUltraCondensed
    /UniversCE-UltraCondensed
    /UniversCondensed
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /UniversCondensed-Bold
    /Univers-Condensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /UniversCondensed-Italic
    /Univers-CondensedLight
    /UniversCondensed-LightItalic
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /UniversCondensed-W1-Bold
    /UniversCondensed-W1-BoldItalic
    /UniversCondensed-W1-Medium
    /UniversCyr
    /UniversCyr-Black
    /UniversCyr-BlackOblique
    /UniversCyr-Bold
    /UniversCyr-BoldOblique
    /UniversCyr-Light
    /UniversCyr-LightOblique
    /UniversCyr-Oblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /UniversityRoman
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /UniversLTStd
    /UniversLTStd-Black
    /UniversLTStd-BoldCn
    /UniversLTStd-BoldCnObl
    /UniversLTStd-LightCn
    /UniversLTStd-LightCnObl
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /Univers-W1-Bold
    /Univers-W1-Medium
    /Univers-W1-MediumItalic
    /Usherwood-Black
    /Usherwood-BlackItalic
    /Usherwood-Bold
    /Usherwood-BoldItalic
    /Usherwood-Book
    /Usherwood-BookItalic
    /Usherwood-Medium
    /Usherwood-MediumItalic
    /Utopia-Black
    /Utopia-BlackOsF
    /Utopia-Bold
    /Utopia-BoldItalic
    /Utopia-BoldItalicOsF
    /Utopia-BoldOsF
    /UtopiaExp-Black
    /UtopiaExp-Bold
    /UtopiaExp-BoldItalic
    /UtopiaExp-Italic
    /UtopiaExp-Regular
    /UtopiaExp-Semibold
    /UtopiaExp-SemiboldItalic
    /Utopia-Headline
    /Utopia-Italic
    /Utopia-ItalicOsF
    /Utopia-Ornaments
    /Utopia-Regular
    /Utopia-RegularSC
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /Utopia-SemiboldItalicOsF
    /Utopia-SemiboldSC
    /Utopia-Titling
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Warnsymp
    /Warnsymp09
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WinSoftPro-Bold
    /WinSoftPro-Medium
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichWGL4BCMisc-Ultra-condensedRegular
    /ZurichWGL4BC-Ultra-condensedRegular
    /ZurichWGL4BTMisc-Bold
    /ZurichWGL4BTMisc-BoldItalic
    /ZurichWGL4BTMisc-Italic
    /ZurichWGL4BTMisc-Roman
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


